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GELITA-CEL® CA POWDER
Absorberende pulver-hæmostatikum i sprayform, fremstillet af oxideret cellulose

1. Produktbeskrivelse
GELITA-CEL® CA POWDER er et absorberende pulver-hæmostatikum i sprayform, fremstillet af oxideret cellulose. Det er et sterilt biologisk nedbrydeligt 
hæmostatikum, og specielt udviklet til hæmostase ved kapillære eller parenchymatøse blødninger fra sårvæv.  
Ved mætning med blod krystalliseres pulveret til et klæbrigt, gul-gråt lag.
Oxideret cellulose, hydrogen-calciumsalt, 100% aktivt indholdsstof. 
Produktet er emballeret enkeltvis i en “harmonika-beholder”, i en enkelt blisterpakning. Det er steriliseret med gammastråling og er kun til engangsbrug. 
2. Indikationer
Topisk hæmostatikum, der anvendes til hæmostase, især på de steder, hvor en hæmostase i forbindelse med kapillære, venøse og arteriolære blødninger 
vha. tryk, ligatur eller anden konventionel metode ikke har nogen virkning eller er upraktisk.
GELITA-CEL® CA POWDER er især egnet til sårbehandling på hjernens parenkym, kranienerverne, på hjernestammen (hvor kirurgiske behandlinger kan 
medføre nerveskader) eller på den hårde dura mater.   Da det er muligt at applicere et fi nt tyndt lag, tilstoppes ingen åbninger i nervesystemet, som f.eks. 
den mesenkymale kanal, obex og ventrikler.
Ved spinal kirurgi er anvendelsen af GELITA-CEL® CA POWDER nemt at anvende, idet applikatoren letter applikationen ved snævre eller svært tilgænge-
lige mellemrum i knogler, som f.eks. ved discektomier og laminektomier
3. Kontraindikationer
GELITA-CEL® CA POWDER bør ikke anvendes i forbindelse med blødninger fra store arterier eller vener. Hvis præparatet fl yder væk pga. blodet, kan dette 
være indikation for ukorrekt anvendelse.
GELITA-CEL® CA POWDER må ikke anvendes ved implantation i forbindelse med knogledefekter, som f.eks. frakturer, da der er risiko for nedsat callus-
dannelse og teoretisk set for dannelse af cyster.
GELITA-CEL® CA POWDER må ikke anvendes i kombination med methylmethacrylat-klæbemidler, f.eks. i den ortopædiske kirurgi, idet disse produkters 
tilstedeværelse kan reducere GELITA-CEL® CA POWDERs klæbestyrke på knoglen.
GELITA-CEL® CA POWDER er et biologisk nedbrydeligt hæmostatikum; produktet må ikke anvendes til at forhindre en adhæsion. 
GELITA-CEL® CA POWDER må ikke anvendes på ikke-blødende serøst væskende fl ader, da andre legemsvæsker undtagen blod, såsom serum, ikke 
reagerer på produktet og derfor opnås ingen tilfredsstillende hæmostatisk virkning.
4. Bivirkninger
Der er rapporteret tilfælde af „brændende“ eller „stikkende“ fornemmelser samt nysen, når oxideret cellulose blev anvendt som næsetamponade ved næse-
blod. Det antages, at dette skyldes produktets lave pH-værdi. Der er rapporteret tilfælde af brændende fornemmelser, når oxideret cellulose blev anvendt 
efter fjernelse af næsepolypper eller ved en hæmorroidektomi. Der er ligeledes rapporteret tilfælde af stikkende fornemmelser, når oxideret cellulose blev 
appliceret på rifter (varikøse ulcerationer, dermabrasioner og donorsteder).
5. Brugsanvisning
Der skal anvendes en steril fremgangsmåde. 
Efter at have åbnet posen og fl asken appliceres et tyndt lag pulver jævnt på det blødende sted ved at sammenpresse plastik-harmonikabeholderen 
gentagne gange. 
Det overskydende materiale kan fjernes ved normal skylning/udvaskning. Overskydende pulver skal fjernes fra såret!
Den nødvendige mængde afhænger af karakter og omfanget af den blødning, der skal stoppes.
GELITA-CEL® CA POWDER må ikke fugtes inden anvendelsen, men skal altid appliceres i tør tilstand. Fjern så meget blod som muligt fra det blødende 
område, før produktet anvendes.
GELITA-CEL® CA POWDER må ikke vædes med anti-infektionsmidler eller andre materialer, som f.eks. stødpudestoffer eller hæmostatiske midler. Produk-
tets hæmostatiske effekt øges ikke ved tilsætning af thrombin, idet thrombin ikke har nogen virkning pga. produktets lave pH-værdi.
Vigtig information!
GELITA-CEL® CA POWDER ekspanderer minimalt ved absorption af væsker. GELITA-CEL® CA POWDER skal om muligt fjernes efter standsning af 
blødningen i følgende tilfælde: ved radikale udhulninger; ved laminektomi; rundt om eller nær åbninger i knogler; ved området og i nærheden af knogle-
overfl ader; ved rygmarven; ved synsnerven og chiasma eller ved lukkede spalterum i vævet ved knogler. Undladelse kan medføre et utilsigtet tryk på de 
tilgrænsende strukturer, hvorved patienten eventuelt kan få smerter, eller det kan resultere i potentielle beskadigelser af nerverne.
Mens de fl este rapporterede tilfælde omhandler laminektomi, blev der også rapporteret om tilfælde af lammelser i forbindelse med andre metoder.
Ved absorption af væsker kan GELITA-CEL® CA POWDER udvide sig og trykke på de tilgrænsende strukturer. Derfor skal der især udvises forsigtighed i 
knoglekaviteter -, da det ellers kan resultere i funktionsforstyrrelser, og der kan eventuelt opstå nekrose i det omkringliggende væv pga. kompressionen.
I tilfælde af en postoperativ infektion er det muligvis nødvendigt med en ny operation for at fjerne det infi cerede materiale og muliggøre anlæggelse af 
dræn.
Advarsler
GELITA-CEL® CA POWDER er ikke udviklet som erstatning for omhyggelig kirurgi og korrekt brug af suturer og ligaturer Indlejring af produktet i et kontami-
neret sår uden dræn kan resultere i komplikationer og skal derfor undgås.
Præparatet indeholder ingen desinfektionsmidler; det erstatter heller ikke den nødvendige rengøring eller desinfektion af såret. Efter man har åbnet og 
anvendt plastikbeholderen første gang, kan indholdets sterilitet ikke længere garanteres. 
Undgå anvendelse af produktet i infi cerede områder.
Generelt anvendes et Redon-sugedræn. For at undgå forstoppelse og for at kunne garantere det isatte dræns funktion, må drænet ikke anbringes på eller i 
nærheden af det applicerede GELITA-CEL® CA POWDER.
Der skal udøves særlig omhyggelighed ved urologiske patienter, for at forhindre, at GELITA-CEL® CA POWDER tilstopper urinrøret, ureter eller kateteret.
GELITA-CEL® CA POWDER må ikke injiceres direkte ind i kredsløbet.
GELITA-CEL® CA POWDER må ikke anvendes på kemisk kauteriserede område, da materialet er biologisk nedbrydeligt. Derfor må der inden applikation af 
produktet, ikke være anvendt ætsende midler (sølvnitrat eller andre stoffer).
Der er rapporteret om blindhed i forbindelse med en kirurgisk genopbygning af defekt venstre lobus frontalis, da man placerede oxideret cellulose i den 
forreste hjernegrube.
Der er rapporteret om tilfælde, hvor perioden for isat dræn ved kolecystektomi skulle forlænges samt vanskeligheder ved vandladning via urinrøret efter 
fjernelse af prostata. Der er blevet rapporteret om tilstoppet ureter efter en nyreresektion, der nødvendiggjorde en postoperativ kateterisation.
Cell-Saver
Anvendelse af GELITA-CEL® CA POWDER med en Cell-Saver er ikke kontraindiceret. Sørg alligevel for at bruge den korrekte fremgangsmåde, når du 
anvender GELITA-CEL® CA POWDER i kombination med en Cell Saver. Som det er tilfældet med andre hæmostatiske midler, må GELITA-CEL® CA 
POWDER ikke opsuges i blodbevarende kredsløb. Den aktuelle fremgangsmåde for at sikre, at GELITA-CEL® CA POWDER ikke opsuges i sådanne 
apparater, er som følger:
1. Inden anvendelsen af GELITA-CEL® CA POWDER fjernes det blodbevarende kredsløbs indsugningsdyse fra operationssåret og udskiftes med anden 
sugeenhed.
2. Anvend GELITA-CEL® CA POWDER i overensstemmelse med brugsanvisningen, indtil hæmostasen er tilfredsstillende.
3.Skyl det overskydende materiale GELITA-CEL® CA POWDER forsigtigt ud med din foretrukne væske til sårskylning og fjern den samlede løsnede matrix 
vha. sugeenheden.Den matrix, som ikke kan fjernes ved forsigtig skylning optages i koaglen.
6.Generel opbevaring og håndtering
GELITA-CEL® CA POWDER skal opbevares tørt i den forseglede beskyttende emballage mellem 0 og 25° C. Det må ikke udsættes for sollys.
Tag produktet ud af den sterile emballage under anvendelse af steril fremgangsmåde. Inden emballagen åbnes, skal det kontrolleres, at den sterile forseg-
ling ikke er blevet brudt. Anvend ikke produktet, hvis emballagen er beskadiget.
Al ubrugt materiale skal bortskaffes.
Emballagen er underlagt europæisk og internationale lovgivning samt andre gældende normer. Emballagen beskytter produktet mod ydre påvirkninger og 
garanterer sterilitet under opbevaring og transport.
Må ikke gen-steriliseres.
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GELITA-CEL® CA POWDER
Absorberende, oksidert blodstillende cellulosepulver som kan sprayes

1. Produktbeskrivelse
GELITA-CEL® CA POWDER oksidert blodstillende cellulosepulver som kan sprayes er et sterilt, biologisk nedbrytbart, blodstillende middel. Det egner seg til 
bruk som et topisk, blodstillende middel til kontroll av  blødninge. Når det blir mettet av blod, krystalliseres pulveret til et klebrig, gult/grått lag.
Oksidert cellulose, hydrogen kalsium salt, 100 % av aktiv substans. 
Middelet er pakket i en boks i en enkelt blærepakning, sterilisert med gammabestråling, og er kun til engangsbruk. 
2. Indikasjoner
Topisk, blodstillende middel til bruk som et støttende blodstillende middel for kontroll av kapillære, venøse og arteriolære blødninger, spesielt der det er 
virkningsløst eller upraktisk å bruke konvensjonelle metoder, som trykk og ligatur.
GELITA-CEL® CA pulver egner seg spesielt godt til utsatte steder på hjernens cellevev, kranienerver, hjernestammen (der kirurgisk manipulering kan 
føre til nevrologisk skade) eller på dura mater. Siden det er mulig å påføre et svært tynt lag vil det ikke tette åpninger i nervesystemet, som for eksempel 
mesenkefalonkanalen, obex og ventriklene.
Ved ryggkirurgi forenkler GELITA-CEL® CA POWDER-applikator på trange steder og steder mellom beinsubstans som er vanskelige å nå, som ved 
diskektomi og laminektomi.
3. Kontraindikasjoner
GELITA-CEL® CA POWDER skal ikke blødning fra store arterier. Hvis preparatet vaskes vekk av blod, kan det være en indikasjon på feil bruk.
GELITA-CEL® CA POWDER skal ikke brukes til implantasjon i beindefekter, som frakturer, siden det er en risiko for innblanding med kallusdannelse og en 
teoretisk mulighet for cystedannelse.
GELITA-CEL® CA POWDER skal ikke brukes sammen med metyl metakrylsyreester klebemidler, for eksempel ved ortopedisk kirurgi, siden det kan 
redusere klebestyrken til feste middelet til beinet.
GELITA-CEL® CA POWDER er et biologisk nedbrytbart, blodstillende middel, og skal ikke benyttes som et middel til forhindring av klebing. 
GELITA-CEL® CA POWDER skal ikke brukes på overfl ater som ikke er blødende, men sterkt væskende, siden andre kroppsvæsker enn helblod, som for 
eksempel serum, ikke reagerer med produktet tilfredsstillende nok til å ha en blodstillende effekt.
4. Bivirkninger
Det har vært rapporter “brennende” og “stikkende” følelser og nysing når oksidert cellulose brukes som stopping av neseblod. Dette antas å komme av 
produktets lave pH. Det har vært rapportert om brennende følelse når oksidert cellulose ble benyttet etter nesepolypper og etter fjerning av hemoroider. En 
stikkende følelse er også rapportert ved bruk av oksidert cellulose på overfl atesår (varikøse sår, hudavsliping og donorsteder).
5. Bruksanvisning
Steril teknikk må brukes. 
Etter at posen eller fl asken er åpnet, påfør et tynt lag av pudderet jevnt på det blødende området ved å klemme plastbeholderen gjentatte ganger. 
Overskytende materiale kan fjernes med vanlig skylling/irrigering. Overskytende pulver må fjernes fra sårområdet!
Den nødvendige mengden avhenger av karakteren og intensiteten til blødningen som skal stanses.
GELITA-CEL® CA POWDER skal brukes tørr og skal ikke fuktes før bruk. Fjern så mye blod som mulig fra det blødende området før produktet brukes.
GELITA-CEL® CA POWDER skal ikke isettes med infeksjonshemmende midler eller andre materialer som bufring eller blodstillende midler. Dets blodstil-
lende effekt blir ikke forsterket ved tilføring av trombin, dets effekt blir ødelagt av produktets lave pH.
Viktig merknad !
GELITA-CEL® CA POWDER utvider seg minimalt ved absorbering av væsker. I radikale hulrom, ved laminektomi, rundt eller i nærheten av foramen i bein, 
områder omgitt av bein, ryggraden, synsnerven, eller lukkete vevsområder der det også fi nnes bein må GELITA-CEL® CA POWDER fjernes når blødningen 
har stanset, om mulig. Dersom dette ikke gjøres, kan det medføre utilsiktet trykk på strukturer i nærheten som kan resultere i smerter for pasienten, eller 
medføre mulig nerveskade.
Selv om de fl este rapportene har vært i forbindelse med laminektomi, har det vært rapportert lammelser i forbindelse med andre prosedyrer.
Ved absorbering av væske kan GELITA-CEL® CA POWDER utvides og påvirke nærliggende strukturer. Derfor må være forsiktig, spesielt i hulrom i bein, 
ettersom dette kan virke forstyrrende på normale funksjoner og kan til slutt føre til komprimeringsnekrose av omliggende vev.
I tilfeller med postoperativ infeksjon, kan det være nødvendig med reoperasjon for å fjerne infi sert materiale og muliggjøre dren.
Advarsler
GELITA-CEL® CA POWDER er ikke ment som erstatning for grundig kirurgi og riktig bruk av sutur og ligatur. Å lukke produktet inn i et kontaminert sår uten 
dren kan medføre komplikasjoner og må unngås.
Middelet inneholder ingen desinfi serende midler, og det erstatter ikke nødvendig rengjøring eller desinfi sering av såret. Etter at plastbeholderen først er 
åpnet, kan steriliteten av innholdet ikke lenger garanteres. 
Unngå bruk på infi serte områder.
Vanligvis benyttes et Redons-dren. For å forhindre blokkering og sikre drenet, må drenet ikke plasseres på eller nær det påførte GELITA-CEL® CA 
POWDER.
Vær forsiktig og forhindre at GELITA-CEL® CA POWDER blokkerer urinrøret, urinleder eller et kateter.
GELITA-CEL® CA POWDER skal ikke injiseres direkte inn i sirkulasjonssystemet.
Siden den biologiske nedbrytningen av GELITA-CEL® CA POWDER kan forhindres på områder som er etset, skal bruken ikke innledes ved påføring av 
etsende kjemikalier (sølvnitrat eller annet).
Det har vært rapportert blindhet i forbindelse med kirurgisk korrigering av riftsår i venstre frontallapp da oksidert cellulose ble plassert i fremre skallegrop.
Det har vært rapportert mulig forlengelse av dren ved kolecystektomi og vanskeligheter med vannlating etter fjerning av prostata. Det har vært en rapport 
av en blokkert urinleder etter nyrereseksjon, der det ble nødvendig med postoperativ kateterisering.
Cell saver-maskiner
Bruk av GELITA-CEL® CA POWDER med en celle saver-maskin er ikke kontraindikert. Sikre imidlertid at det brukes riktig teknikk når GELITA-CEL® CA 
POWDER brukes sammen med en celle saver-maskin. Som med andre blodstillende midler, skal heller ikke GELITA-CEL® CA POWDER suges inn i 
autologe blodbergingskretser. Teknikken som brukes for tiden til å sikre at GELITA-CEL® CA POWDER ikke suges inn i slike apparater er som følger:
1. Før bruk av GELITA-CEL® CA POWDER, må oppsugingsspisser til blodbergingsapparater fjernes fra operasjonssåret og byttes inn med en veggenhet.
2. Bruk GELITA-CEL® CA POWDER i henhold til IFU til blødningen er tilfredsstillende.
3. Skyll forsiktig overfl ødig GELITA-CEL® CA POWDER med foretrukket løsning til dette formålet, og bruk den veggfaste sugeenheten for å fjerne alt løsnet 
materiale. Alt materialet som ikke er fjernet med forsiktig skylling opptas i det koagulerte blodet.
6. Generell oppbevaring og håndtering
GELITA-CEL® CA POWDER skal oppbevares tørt i sin forseglete, beskyttende ytre pakning ved mellom 0 og 25 °C. Må holdes unna direkte sollys. 
Bruk en steril teknikk når produktet tas ut av den sterile forpakningen. Før pakningen åpnes, forsikre deg om at den sterile barrieren ikke er brutt. Kast 
produktet hvis pakningen er skadet. 
Alt ubrukt innhold må kastes.
Pakningen er i henhold til og samsvarer med europeiske og internasjonale lover og andre gjeldende standarder. Forpakningen beskytter produktet fra ytre 
påvirkning og sikrer steriliteten ved oppbevaring og transport ved normal bruk.
Må ikke resteriliseres.
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GELITA-CEL® CA POWDER
Absorberande blodstoppande pulver av oxiderad cellulosa

1. Produktbeskrivning
GELITA-CEL® CA POWDER blodstoppande absorberande spraypulver av oxiderad cellulosa är en steril, biologiskt nedbrytbar blodstoppare. Det är avsett 
som lokal blodstoppare och fungerar som blodstoppande komplement vid kontroll av blödning.
När pulvret mättas med blodet, kristalliseras det till ett klibbigt, gulgrått lager.
Oxiderad cellulosa, vätekalciumsalt, 100 % av det aktiva ämnet. 
Den förpackas individuellt i en plastbehållare i bubbelplast, steriliseras genom gammastrålning, och är endast avsedd för engångsbruk. 
2. Indikationer
Lokal blodstoppare för användning som komplement till blodstoppning, särskilt där det är ineffektivt eller opraktiskt att kontrollera kapillär, venös och arteriell 
blödning genom tryck, ligatur och andra vanliga förfaranden.
GELITA-CEL® CA-POWDER är särskilt lämpligt för känsliga användningar på hjärnparenkymet, kranienerverna, hjärnbarken (där kirurgisk manipulation kan 
leda till neurologisk skada) eller på hårda hjärnhinnan. I och med att det går att applicera ett mycket tunt lager, blockerar det inte öppningar i nervsystemet, 
så som aqueductus mesencephali, obex och ventriklarna.
För ryggradskirurgi möjliggör GELITA-CEL® CA POWDER användning i smala eller svåråtkomliga områden mellan benen, t.ex. vid diskektomier och 
laminektomier.
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3. Kontraindikationer
GELITA-CEL® CA POWDER ska inte användas som blodstoppare vid blödning från stora artärer. Om preparatet spolas bort av blod, används det fel.
GELITA-CEL® CA POWDER får inte användas för implantering i bendefekter, så som frakturer, eftersom det fi nns risk för interferens med kallusbildning och 
en teoretisk risk för cystbildning.
GELITA-CEL® CA POWDER får inte användas i samband med metylmetakrylat adhesiver, t.ex. inom ortopedisk kirurgi, eftersom de kan minska den 
adhesiva styrkan i bindemedlet mot benet.
GELITA-CEL® CA POWDER är en biologiskt nedbrytbar blodstoppare, och får inte användas som adhesionsförebyggande produkt. 
GELITA-CEL® CA POWDER får inte användas icke-blödande, kraftigt vätskande ytor, eftersom andra kroppsvätskor än blod, som serum, inte reagerar 
tillräckligt bra med produkten för att skapa en tillfredsställande effekt.
4. Sidoeffekter
Vissa rapporter om “brännande” och “stickande” känslor och nysningar när oxiderad cellulosa har använts som blodstoppare vid näsblod. Tros bero på pro-
duktens låga pH-värde. Brännande känslor har rapporteras när oxiderad cellulosa applicerat efter borttagning av näspolyperna och efter hemorrojdektomi. 
Stickningar har också rapporterats där oxiderad cellulosa har applicerats på ytliga sår (varande sår, dermabrasion, och transplantatställen).
5. Bruksanvisning
Steril teknik måste tillämpas. 
Efter att påsen och fl askan har öppnats, applicera ett tunt och jämnt lager pulver på det blödande området, genom att trycka på plastbehållaren upprepade gånger.
Överblivet material kan avlägsnas med vanlig spolning. Överblivet pulver måste avlägsnas från såret!
Mängden som krävs beror på typen av blödning och dess intensitet.
GELITA-CEL® CA POWDER ska appliceras torrt, och får inte fuktas före applikation. Se till att avlägsna så mycket blod som möjligt från det blödande 
området innan du applicerar produkten.
GELITA-CEL® CA POWDER får inte impregneras med infektionshämmande medel eller andra material, så som buffertämnen eller blodstoppare. Den 
hemostatiska effekten förbättras inte genom tillsats av trombin, vars aktivitet förstörs av produktens låga pH-värde.
Obs!
GELITA-CEL® CA POWDER expanderar minimalt när den absorberar vätska. I radikala kaviteter; laminektomiförfaranden; runt eller i närheten av öppningar 
i ben; benytor; ryggraden; synnerven och synnervskorsningen; eller slutna vävnadsytor med ben, ska GELITA-CEL® CA POWDER  om möjligt avlägsnas 
när blödningen har stoppats. Annars kan oönskat tryck utövas på intilliggande strukturer, vilket kan orsaka smärta hos patienten, eller lägga grund för möjlig 
nervskada.
Medan de fl esta fall har rapporterats i samband med laminektomi, har rapporter om paralys även registrerats i samband med andra förfaranden.
Genom att GELITA-CEL® CA POWDER absorberar vätska, kan den expandera och inkräkta på omgivande strukturer. Använd därför produkten försiktigt, 
särskilt i benkaviteter, eftersom den kan leda till att den normala funktionen störs, och eventuellt leda till kompressionsnekros i den omgivande vävnaden.
I händelse av postoperativ infektion, kan en ny operation krävas, för att ta bort infekterat material och möjliggöra för dränering.
Varningar
GELITA-CEL® CA POWDER är inte avsett som ersättning för noggrann kirurgi och korrekt användning av suturer och ligaturer. Undvika att innesluta 
produkten i ett kontaminerat sår utan dränering, eftersom det kan leda till komplikationer.
Preparatet innehåller inga desinfektionsmedel och ersätter inte erforderlig rengöring eller desinfektion av såret. Efter första öppnande och användning av 
plastbehållaren, kan innehållets sterilitet inte garanteras. 
Undvik användning i infekterade områden.
I allmänhet används Redons sugdränage. För att hindra blockering och för att skydda dräneringen, får dränaget inte placeras på eller för nära det applice-
rade GELITA-CEL® CA POWDER.
Var försiktig vid urologiska fall för att förhindra att GELITA-CEL® CA POWDER blockerar urinröret, urinledaren eller en kateter
GELITA-CEL® CA POWDER får inte injiceras direkt i blodcirkulationen.
Eftersom den biologiska nedbrytningen av GELITA-CEL® CA POWDER kan hindras i kemiskt kauteriserade områden får dess användning inte föregås av 
användning av frätande kemikalier (slivernitrat eller annat).
Blindhet har rapporterats i samband med kirurgisk reparation av en lacererad vänster frontallob, där oxiderad cellulosa placerades i den främre kraniella 
håligheten.
Möjlig förlängd dränering vid kolecystektomier och svårigheter vid urinering genom urinröret efter prostatektomi har rapporterats. En rapport om blockerad 
urinledare efter njurresektion har förekommit, varpå postoperativ kateterisering krävdes.
Cellseparatorer
Det fi nns inga kontraindikationer på användning av GELITA-CEL® CA POWDER tillsammans med cellseparatorer. Var dock noggrann med att använda 
rätt teknik när du använder GELITA-CEL® CA POWDER tillsammans med en cellseparator. Som med andra blodstoppare, får GELITA-CEL® CA POWDER 
inte aspireras upp i autologa bloduppsamlingskretsar. Tekniken som för tillfället används för att säkerställa att GELITA-CEL® CA POWDER inte aspireras i 
sådana enheter är följande: 
1. Innan GELITA-CEL® CA POWDER förbereds för användning, ska sugspetsar för bloduppsamling avlägsnas från det kirurgiska såret och bytas ut mot 
en väggsugenhet.
2. Applicera GELITA-CEL® CA POWDER enligt bruksanvisningen, tills hemostasen är tillräcklig.
3. Spola försiktigt överfl ödig GELITA-CEL® CA POWDER med spolningslösning, och använd väggsugen för att avlägsna all lös matris. All matris som inte 
avlägsnas genom försiktig spolning blir en del av sårskorpan.
6. Allmän förvaring och hantering
GELITA-CEL® CA POWDER ska förvaras torrt i sin förslutna, skyddade ytterförpackning mellan 0 och 25 ºC, skyddat från direkt solljus. 
Ta upp produkten ur den sterila förpackningen med steril teknik. Kontrollera att det sterila skyddet är intakt innan du öppnar produkten. Släng produkten om 
förpackningen är skadad. 
Allt oanvänt innehåll måste kasseras.
Förpackningen lyder under och överensstämmer med europeisk och internationell lag, och andra tillämpliga standarder. Förpackningen skyddar produkten 
från yttre påverkan och garanterar dess sterilitet vid förvaring och transport, vid normal användning.
Återsterilisera inte.

GELITA-CEL® CA POWDER
Barstomi absorbuojantys oksiduotos celiuliozės milteliai-hemostatas
1. Produkto aprašymas
GELITA-CEL® CA POWDER bastomi absorbuojantys oksiduotos celiuliozės milteliai-hemostatas yra sterilus, biologiškai skylantis hemostatas. Jis yra 
skirtas naudoti kaip ant viršaus dedama hemostazinė priemonė, skirta kontroliuoti kraujavimą. Prisisotinę kraujo milteliai kristalizuojasi į klampų, gelsvai 
pilką sluoksnį.
Oksiduota celiuliozė, vandenilio kalcio rūgščioji druska, 100 % aktyviosios medžiagos.
Milteliai supakuoti atskirai gofruotoje dėžutėje vienoje plokštelėje, sterilizuoti gama spinduliais ir yra skirti vienkartiniam naudojimui. 
2. Indikacijos
Ant viršaus dedamas hemostatas skirtas padėti užtikrinti vietinę hemostazę, ypač ten, kur kraujavimo iš kapiliarų, venų ir arterijų stabdymas užspaudimu, 
perrišimu ar kitais įprastais būdais yra arba nepraktiškas, arba neveiksmingas.
GELITA-CEL® CA POWDER milteliai itin gerai tinka pavojingoms vietoms ant smegenų parenchimos, kaukolės nervų, smegenų kamieno (kur chirurginė 
intervencija gali sukelti neuronų pažeidimą) arba ant kietojo smegenų dangalo. Dėl galimybės barstyti labai plonu sluoksniu, jie neužkemša nervų sistemos 
angų, tokių kaip mezencefalinio kanalo, smegenėlių ir skilvelių.
Stuburo chirurgijoje GELITA-CEL® CA POWDER palengvina priėjimą prie sunkiai pasiekiamų vietų tarp kaulų atliekant diskektomiją ir laminektomiją.
3. Kontraindikacijos
GELITA-CEL® CA POWDER neskirti sustabdyti intensyvų kraujavimą iš didelių venų ar arterijų. Preparato nuplovimas krauju yra vertinamas kaip netinkamo 
naudojimo indikacija.
GELITA-CEL® CA POWDER neskirti naudoti esant kaulų defektams, tokiems kaip įtrūkimai, nes esama pavojaus, kad jie trukdys susiformuoti sukietėjimui, 
taigi esama teorinės tikimybės, kad susidarys cista.
GELITA-CEL® CA POWDER neskirti naudoti kartu su metilo metakrilato klijais, pvz., ortopedinėse chirurginėse procedūrose, nes milteliai gali sumažinti 
rišamojo audinio klijavimo prie kaulo stiprumą.
GELITA-CEL® CA POWDER yra biologiškai skylantis hemostatas, jo negalima naudoti kaip nuo susiklijavimo apsaugančios priemonės. 
GELITA-CEL® CA POWDER neskirti naudoti ant nekrešančių, sunkių, gausiai kraujuojančių paviršių, nes kiti kūno skysčiai (ne kraujas), tokie kaip serumas, 
nereaguoja su produktu taip, kad užtikrintų patenkinamą hemostatinį poveikį.
4. Pašaliniai poveikiai
Buvo užfi ksuoti atskiri „deginimo“ ir „dilgčiojimo“ pojūčiai bei čiaudėjimas, kai oksiduota celiuliozė buvo naudojama esant epistaksei, tačiau tikėtina, kad 
taip yra dėl žemo produkto pH lygio. Po to, kai oksiduotos celiuliozės servetėlės buvo dedamos po nosies polipų pašalinimo ir po hemoroidektomijos, buvo 
užfi ksuotas „deginimo“ pojūtis. Kai oksiduotos celiuliozės servetėlės buvo dedamos ant paviršinių žaizdų (varikozinių opų, odos nubrozdinimų ir vietų, iš 
kurių buvo imami donoriniai audiniai), taip pat buvo užfi ksuotas „dilgčiojimo“ pojūtis.
5. Naudojimas
Taikyti sterilią techniką.
Atidarę maišelį ir buteliuką, tolygiai užbarstykite ploną sluoksnį miltelių ant kraujuojančios vietos paspausdami plastikinį gofruotą indą. 
Medžiagos perteklių galima pašalinti standartiniu plovimu / irigacija. Miltelių perteklių reikia išplauti iš žaizdos ir taip sustabdyti krešėjimo intensyvumą!
GELITA-CEL® CA POWDER reikia naudoti sausą ir prieš tai nesudrėkinti. Iš kraujuojančios vietos absorbuokite kuo daugiau kraujo prieš barstydami 
miltelius.
GELITA-CEL® CA POWDER neskirti sudrėkinti su infekcijomis kovojančiomis priemonėmis ar kitomis medžiagomis, tokios kaip buferiai ar hemostatinės 
medžiagos. Jos hemostatinis poveikis nepadidėja naudojant trombiną (medžiagą, kurią sunaikina žemas produkto pH lygis).
Svarbus įspėjimas!
GELITA-CEL® CA POWDER, absorbuodami skysčius, išsiplečia minimaliai. Jei įmanoma, nuo šakninių ertmių, atliekant laminektomijos procedūras, aplink 
arba prie kaulų kanalų, uždarose kaulų ertmėse, stubure, prie optinio nervo ir optinių nervų sankirtos arba nuo uždarų audinių ertmių, kuriose yra kaulo, GE-
LITA-CEL® CA POWDER miltelius reikia pašalinti, kai kraujavimas bus sustabdytas. To nepadarius galimas nenumatytas spaudimas į gretimas struktūras, 
kuris gali būti pacientui skausmingas arba sukelti nervų pažeidimą.
Nors didžioji dalis informacijos gauta iš laminektomijos procedūrų, taip pat buvo gauta informacijos apie paralyžių, susijusį ir su kitomis procedūromis.
Absorbuodami skystį GELITA-CEL® CA POWDER gali išsiplėsti ir spausti gretimas struktūras. Todėl reikia pasirūpinti, kad nebūtų pripilta per daug miltelių 
(ypač kaulų ertmėse), nes tai gali apriboti įprastą funkciją ir ilgainiui sukelti aplinkinių audinių nekrozę dėl suspaudimo.
Jei po operacijos išsivysto infekcija, gali reikėti papildomos procedūros, kad būtų galima išimti užkrėstą medžiagą ir užtikrinti tinkamą drenažą.
Perspėjimai
GELITA-CEL® CA POWDER neskirti naudoti kaip pakaitalas vietoj chirurginių procedūrų ir tinkamai dedamų chirurginių siūlų ir tvarsčių. Užsiuvant produktą 
užkrėstoje žaizdoje be drenažo gali kilti komplikacijų, todėl to reikėtų vengti.
Milteliuose nėra jokios dezinfekcinės priemonės ir ji negali pakeisti reikalingo žaizdos valymo ir dezinfekavimo priemonių. Po pirmojo plastikinio indelio 
atidarymo turinio sterilumo užtikrinti nebebus galima. 
Nenaudokite infekuotose srityse.
Paprastai naudojamas „Redon‘s“ tipo drenažas. Kad neužsikimštų drenažo anga, dreno negalima dėti ant ar šalia užbarstytų GELITA-CEL® CA POWDER.
Urologinėse procedūrose reikia imtis atsargumo priemonių užtikrinti, kad GELITA-CEL® CA POWDER milteliai neužkimštų šlaplės, šlapimtakių ar kateterio.
GELITA-CEL® CA POWDER miltelių negalima įleisti tiesiai į apytakos sistemą.
GELITA-CEL® CA POWDER neskirti naudoti chemiškai kauterizuotose zonose, nes negalima išvengti jų biologinio skilimo, prieš naudojant miltelius neturi 
būti naudojami escharotiniai chemikalai (sidabro nitratas ir pan.).
Po praskeltos priekinės kairiosios kaukolės dalies chirurginės korekcijos, kai oksiduota celiuliozė buvo dedama ant priekinės kranialinės duobės, pasireiškė 
aklumas.
Buvo užfi ksuotas drenažo laiko pailgėjimas po cholecistektomijos ir sunkumas šlapimui bėgant per šlaplę po prostatektomijos. Taip pat buvo užregistruotas 
vienas blokuotos šlaplės po inksto rezekcijos atveju, kai reikėjo po operacijos statyti kateterį.
Kraujo kūnelių atskyrimo sistemos
GELITA-CEL® CA POWDER naudojimas su kraujo kūnelių atskyrimo sistema („cell saver“) nėra kontraindikuojamas. Tačiau būtina užtikrinti, kad kartu su 
kraujo kūnelių atskyrimo sistema naudojant GELITA-CEL® CA POWDER būtų taikoma tinkama technika. Kaip ir kitų hemostatinių priemonių, GELITA-CEL® 
CA POWDER negalima aspiruoti į autologines kraujo transfuzijų linijas. Šiuo metu naudojama technika, skirta užtikrinti, jog GELITA-CEL® CA POWDER 
nebūtų aspiruojama į tokius prietaisus, yra tokia:
1. Prieš pradėdami naudoti GELITA-CEL® CA POWDER, pašalinkite nuo chirurginės žaizdos kraujo transfuzijos linijos antgalį ir pakeiskite jį prisisiurbiantį 
prie sienelės antgalį.
2. Barstykite GELITA-CEL® CA POWDER pagal instrukcijas, kol bus pasiekta patenkinama hemostazė.
3. Atsargiai nuplaukite GELITA-CEL® CA POWDER perteklių pasirinktu plovimo tirpalu, naudokite siurbimą atsipalaidavusiai tarpląstelinei medžiagai 
pašalinti. Tarpląstelinė medžiaga, kuri nebus pašalinta atsargiu prapjovimu, pateks į krešulį.
6. Bendrosios laikymo ir naudojimo pastabos
GELITA-CEL® CA POWDER miltelius reikia laikyti saugoje vietoje, sandariai uždarytoje išorinėje apsauginėje pakuotėje, temperatūroje nuo 0 iki 25 °C. 
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 
Išimkite produktą iš sterilios pakuotės naudodami sterilią techniką. Prieš atidarant reikia įsitikinti, kad nebuvo pažeistas pakuotės sterilumas. Jei pakuotė 
pažeista, produktą išmeskite. 
Nepanaudotą dalį reikia išmesti.
Šiai pakuotei taikomi Europos ir tarptautiniai įstatymai ir standartai, jų atitikimas yra patikrintas. Pakuotė saugo produktą nuo išorinio poveikio ir užtikrina 
sterilumą sandėliavimo ir transportavimo metu įprastomis sąlygomis.
Nesterilizuokite pakartotinai.
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GELITA-CEL® CA POWDER
Bột cầm máu Cellulose tự tiêu dạng phun
1. Mô tả sản phẩm
Bột cầm máu tự tiêu dạng phun GELITA-CEL® CA POWDER là vật liệu cầm máu được tiệt trùng và tự tiêu. Sản phẩm này được sử dụng để làm vật liệu 
cầm máu bề mặt và dùng để hỗ trợ cầm máu trong việc kiểm soát hiện tượng chảy máu sau phẫu thuật.
 Khi sản phẩm thấm máu thì kết tinh thành lớp bột dính có màu vàng/xám. 
Sợi cellulose oxi hóa, muối Canxi Hydro, hoạt chất 100%. 
Sản phẩm được đóng gói riêng biệt trong hộp chứa dạng harmonica trong vỉ phồng đơn, được tiệt trùng bằng bức xạ Gamma, và chỉ dùng một lần.
2. Chỉ định 
Vật liệu cầm máu bề mặt được sử dụng để hỗ trợ cho quá trình cầm máu bằng hiệu ứng bám thấm, đặc biệt trong việc kiểm soát chảy máu của mao 
mạch, tĩnh mạch và các mạch máu nhỏ mà các phương pháp cầm máu khác như: ép, buộc,…và các phương pháp thông thường khác không có hiệu quả 
hoặc không áp dụng được.
The GELITA-CEL® CA POWDER đặc biệt thích hợp đối với các trường hợp dễ gây tổn thương trên mô não, dây thần kinh sọ não, thân não (nơi thao tác 
phẫu thuật có thể dẫn đến hư hại cho thần kinh) hoặc trên màng cứng. Nhờ khả năng tạo một lớp mỏng rất tốt, sản phẩm sẽ không làm tắc nghẽn các 
phần hở trong hệ thống thần kinh chẳng hạn như ống ở não giữa, điểm tập trung thần kinh của  não thất  4  và các não thất. 
Trong phẫu thuật cột sống, bộ phun GELITA-CEL® CA POWDER giúp dễ dàng đưa sản phẩm vào các khe hẹp hoặc các vị trí khó tiếp xúc ở giữa các 
xương như trong các phẫu thuật cắt mảng sống và mài mòn đĩa đệm.
3. Chống chỉ định
GELITA-CEL® CA POWDER không dùng để cầm máu từ các động mạch hoặc tĩnh mạch lớn có áp lực chảy mạnh. Máu sẽ làm trôi đi phần vật liệu đã 
phun, làm mất hiệu quả của việc sử dụng vật liệu.
Không sử dụng GELITA-CEL® CA POWDER trong cấy ghép khi có các khiếm khuyết về xương, chẳng hạn như gãy xương, vì sản phẩm có khả năng can 
thiệp đến quá trình hình thành sẹo và trên lý thuyết nó có  khả năng hình thành u nang. 
Không sử dụng kết hợp GELITA-CEL® CA POWDER với chất kết dính methyl methacrylate, ví dụ như trong phẫu thuật chỉnh hình, bởi vì sự hiện diện của 
chúng có thể làm giảm cường độ kết dính của các tác nhân liên kết với xương.
GELITA-CEL® CA POWDER là vật liệu cầm máu tự tiêu và không nên sử dụng làm sản phẩm chống kết dính.
Không sử dụng GELITA-CEL® CA POWDER trên bề mặt không chảy máu mà thuộc về kiểu chảy huyết thanh, vì dịch cơ thể khác máu hoàn toàn, chẳng 
hạn như huyết thanh, không phản ứng với sản phẩm để tạo ra tác dụng cầm máu như yêu cầu.
4. Tác dụng phụ
Có báo cáo không thường xuyên về cảm giác như bị “nóng”, “nhức ” và bị hắt hơi khi sử dụng cầm máu trong chảy máu cam điều này được cho là vì độ 
pH thấp của sản phẩm. Cảm giác bỏng được báo cáo khi sử dụng sản phẩm sau khi loại bỏ polyp ở mũi và sau phẫu thuật cắt trĩ. Cảm giác nhức cũng 
được báo cáo khi cầm máu bề mặt vết thương (vết loét giãn tĩnh mạch, mài mòn da và các vị trí cấy ghép).
5. Hướng dẫn sử dụng
Các kỹ thuật tiệt trùng cần được áp dụng. 
Sau khi mở túi và chai, rắc một lớp bột mỏng dàn đều trên bề mặt chảy máu bằng cách nhấn nhiều lần hộp chứa dẻo dạng harmonica. 
Vật liệu thừa nên được loại bỏ bằng các phương pháp rửa bằng tia nước/tưới nước. Phần bột thừa phải được loại bỏ khỏi vết thương!
Lượng cần dùng tùy thuộc vào bản chất và mức độ của tình trạng chảy máu cần cầm máu. 
Nên dùng GELITA-CEL® CA POWDER ở trạng thái khô và không nên làm ẩm trước khi dùng. Phải bảo đảm loại bỏ càng nhiều càng tốt phần máu chảy 
trên bề mặt chảy máu trước khi dùng sản phẩm. 
Không ngâm tẩm GELITA-CEL® CA POWDER với các tác nhân chống nhiễm trùng hoặc với các vật liệu khác như chất đệm hoặc cầm máu. Hiệu quả cầm 
máu của sản phẩm không được được tăng cường bằng cách bổ sung chất thrombin, hoạt động của chất này sẽ  bị phá hủy bởi độ pH thấp của sản phẩm.  
Lưu ý quan trọng !
GELITA-CEL® CA POWDER phồng ra rất ít khi hấp thụ chất dịch. Trong các khoang được tạo ra sau phẫu cắt bỏ các khối u hoặc các cơ quan; phẫu thuật 
cắt mảng sống; xung quanh hoặc gần ống sống; vị trí giới hạn xương; tủy sống; dây thần kinh thị giác và các phần giao nhau của dây thần kinh thị giác; 
hoặc các khoảng cách mô đóng với xương, phải gỡ bỏ sản phẩm ngay khi ngừng chảy máu ở vị trí có thể. Nếu không loại bỏ thì có thể dẫn đến các áp lực 
không chủ ý lên các cấu trúc lân cận và có thể dẫn đến đau cho bệnh nhân hoặc có các nguy cơ tiềm ẩn gây hư hại dây thần kinh. 
Trong khi hầu hết biến chứng liệt liên quan tới các phẫu thuật cắt mảng sống, cũng có báo cáo về liệt liên quan đến các phẫu thuật khác. 
Khi thấm hút dịch lỏng, GELITA-CEL® CA POWDER có thể phồng ra và chèn vào các cấu trúc lân cận. Do đó cần chú ý tránh dùng quá lượng cần thiết, 
đặc biệt trong các khoang xương, vì điều này có thể can thiệp đến các chức năng bình thường và thậm chí dẫn đến chèn ép làm hoại tử các mô xung 
quanh. 
Trong trường hợp xuất hiện nhiễm trùng sau phẫu thuật, cần phải phẫu thuật lại để loại bỏ vật liệu nhiễm trùng và cho phép thoát dịch. 
Cảnh báo
GELITA-CEL® CA POWDER không được sử dụng để thay thế cho thao tác phẫu thuật cần sử dụng phương pháp khâu, buộc bằng chỉ. Đóng vết thương bị 
nhiễm khuẩn bằng sản phẩm này mà không có chỗ thoát dịch có thể dẫn đến biến chứng và phải tránh thực hiện
Tránh sử dụng trên vị trí bị nhiễm khuẩn. 
Vật liệu được điều chế không chứa bất kỳ chất khử trùng cũng như không thay thế bất kỳ thao tác làm sạch hoặc khử trùng vết thương cần thiết. Sau khi 
mở lần đầu tiên và sử dụng các đồ đựng bằng nhựa, sự vô trùng của vật liệu bên trong có thể không được đảm bảo.
Tránh sử dụng ở vùng bị nhiễm khuẩn.
Thông thường, một đường thoát kiểu Redon được sử dụng. Để tránh việc tắc nghẽn và bảo đảm cho thoát dịch, thì đường thoát không được đặt vị trí ngay 
ở hoặc ở gần vị trí rắc GELITA-CEL® CA POWDER.
Việc chăm sóc trong các ca bệnh tiết niệu phải được kiểm tra để phòng ngừa việc sản phẩm làm tắc niệu đạo, niệu quản hoặc ống thông.
Không được tiêm trực tiếp sản phẩm vào hệ thống tuần hoàn.
Vì khả năng tự tiêu của GELITA-CEL® CA POWDER có thể bị ngăn ngừa tại các vị trí có khử độc bằng chất hóa học; trước khi sử dụng sản phẩm này 
không được áp dụng các hóa chất có tính ăn mòn và diệt tế bào (bạc nitrat hoặc bất kỳ).  
Biến chứng mù đã được báo cáo có liên hệ với phẫu thuật  thùy trán bên trái, khi đặt sản phẩm vào hố sọ trước.  
Đã có báo cáo về việc có thể kéo dài thoát dịch trong phẫu thuật cắt túi mật và khó tiểu sau khi cắt tuyến tiền liệt. Đã có báo cáo về niệu quản bị tắc sau 
khi cắt bỏ thận, sau đó đã phải yêu cầu phẫu thuật đặt ống thông. 
Dùng với máy hồi hoàn 
Việc sử dụng GELITA-CEL® CA POWDER cùng máy hồi hoàn không chống chỉ định sử dụng. Tuy nhiên, phải chắc chắn sử dụng đúng kỹ thuật khi sử 
dụng GELITA-CEL® CA POWDER cùng với máy hồi hoàn. Cũng như cùng với các phương tiện giúp cầm máu khác, không được để GELITA-CEL® CA 
POWDER bị hút vào hệ thống máy hồi hoàn máu. Kỹ thuật hiện nay để đảm bảo GELITA-CEL® CA POWDER không bị hút vào các thiết bị như trên được 
áp dụng như sau:
1. Trước khi sử dụng GELITA-CEL® CA POWDER, phải bỏ ống hút   khỏi vết thương và thay bằng thiết bị hút dạng tấm. 
2. Sử dụng GELITA-CEL® CA POWDER theo hướng dẫn sử dụng cho đến khi cầm máu được theo yêu cầu.
3. Nhẹ nhàng lấy các phần thừa GELITA-CEL® CA POWDER bằng dung dịch vệ sinh khuyên dùng, sử dụng đầu hút dạng tấm để hút các bột thừa. Các bột 
thừa nếu không được hút bỏ sẽ tạo thành cục.
6. Lưu ý chung khi lưu trữ và thao tác
GELITA-CEL® CA POWDER phải được lưu trữ khô thoáng trong bao bì bảo vệ kín tại nhiệt độ giữa 0 và 25 °C. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời
Lấy sản phẩm khỏi bao bì tiệt trùng bằng kỹ thuật tiệt trùng. Trước khi mở gói, phải chắc chắn biên tiệt trùng của bao còn nguyên vẹn. Loại bỏ sản phẩm 
nếu bao bị hư hỏng.  
Phải loại bỏ phần thừa chưa sử dụng.
Quy cách đóng gói được tuân theo quy định của Châu Âu, quốc tế và tiêu chuẩn áp dụng khác. Bao bì bảo vệ sản phẩm khỏi các ảnh hưởng bên ngoài và 
đảm bảo vô khuẩn trong quá trình cất trữ, vận chuyển, dưới điều kiện sử dụng bình thường. 
Không tái tiệt trùng.
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GELITA-CEL® CA POWDER
Резорбируема хемостатична спрей-пудра от оксидирана целулоза
1. Описание на продукта
Абсорбиращата хемостатична спрей-пудра от оксидирана целулоза GELITA-CEL® CA POWDER е стерилен, биологично разградим хемостатик. 
Предназначена е да се използва като локален хемостатик и служи като хемостатично помощно средство за контролиране на кръвотечението. 
След насищане с кръв, пудрата кристализира в лепкав, жълтеникаво-сив слой.
Хидрокси калциева сол на оксидирана целулоза, 100% активно вещество. 
Пакетира се индивидуално в контейнер тип хармоника в единична блистерна опаковка, стерилизира се посредством облъчване с гама-лъчи и е 
само за еднократна употреба. 
2. Показания
Локален хемостатик за употреба като помощно средство за хемостаза; по специално там, където контролът на капилярно, венозно и артериално 
кръвотечение е неефективен или непрактичен посредством притискане, лигатура или други конвенционални процедури.
GELITA-CEL® CA POWDER е особено подходящ за деликатни приложения върху мозъчния паренхим, краниалните нерви, продълговатия мозък 
(където хирургична намеса може да доведе до невронни увреждания) или върху дура матер. Поради възможността да се приложи на много тънък 
фин слой, няма да запуши отворите на нервната система, като тези на мезенцефалния канал, обекса, и вентрикулите на мозъка.
За оперативни интервенции на гръбначния мозък апликаторът GELITA-CEL® CA POWDER подпомага приложението в тесни или труднодостъпни 
области между костите, като например при дисцектомии и ламинектомии.
3. Противопоказания
GELITA-CEL® CA POWDER не трябва да се използва при кръвотечение от артериите. Отмиването на препарата от кръвта може да се счита за 
индикация за неправилна употреба.
GELITA-CEL® CA POWDER не трябва да се използва за присаждане при костни дефекти, като фрактури, тъй като съществува вероятност да 
попречи на образуването на надкостница при зарастващата костна контузия и теоретична възможност за образуване на киста.
GELITA-CEL® CA POWDER не трябва да се използва заедно с  метилметакрилатни лепила,  например в ортопедичната хирургия, тъй като тяхното 
присъствие може дапонижи силата на залеплване на слепващия агент към костта.
GELITA-CEL® CA POWDER е биологично разградим хемостатик и не трябва да се използва като продукт за предотвратяване на слепването. 
GELITA-CEL® CA POWDER не трябва да се използва върху некървящи серозни секретиращи повърхности, тъй като други телесни секреции освен 
неразделена (цяла) кръв, като например кръвен серум, не взаимодействат с продукта за постигане на задоволителен хемостатичен ефект.
4. Странични ефекти
Смята се, че отделните случаи, съпроводени с усещания за “горене” и “парене”, както и кихане при употребата на оксидирана целулоза за спира-
не на кръвотечението при епистаксис, се дължат на ниската pH стойност на продукта. Има данни за усещане за горене в случаи, при които е била 
приложена оксидирана целулоза след премахване на назални полипи и след хемороидектомия. Също така е наблюдавано парене при прилагане 
на оксидирана целулоза върху външни рани (варикозни язви, дермабразии и области с изрязана кожа за присаждане).
5. Указания за употреба
Трябва да се прилагат стерилни техники. 
След отваряне на опаковката и бутилката, приложете тънък слой пудра равномерно върху областта на кръвотечение чрез повтарящо се компре-
сиране на пластмасовия контейнер-хармоника. 
Излишният материал трябва да се отстрани посредством стандартно промиване/иригация. Излишната пудра трябва да се отстрани от раната!
Необходимото количество зависи от естеството и интензивността на кръвотечението, което трябва да бъде спряно.
GELITA-CEL® CA POWDER трябва да се прилага в сухо състояние и не трябва да се навлажнява преди приложение. Уверете се, че сте отстрани-
ли колкото е възможно повече кръв от областта на кръвотечение преди да приложите продукта.
GELITA-CEL® CA POWDER не трябва да се напоява с анти-инфекциозни агенти или с други материали, като буферни или хемостатични вещества. 
Неговият хемостатичен ефект не се усилва при добавянето на тромбин, чието действие се анулира от ниската pH стойност на продукта.
Важно предупреждение !
GELITA-CEL® CA POWDER се разширява минимално при абсорбирането на течности. В тъпанчеви кухини; при процедури на ламинектомия; 
около или в близост до форамени в кост; в костни кухини; гръбначния мозък; оптичния нерв и хиазмата; или в затворени пространства в тъканите, 
където има кости, GELITA-CEL® CA POWDER   трябва да се отстрани след прекратяване на кръвотечението, ако е възможно. Ако това не бъде 
направено, резултатът може да бъде нежелано притискане на съседни анатомични структури, което може да предизвика болка у пациента или 
може да създаде опасност за увреждане на нерви.
Макар повечето данни да са свързани с ламинектомия, получени са също и сведения за парализа във връзка и с други процедури.
При абсорбирането на течности GELITA-CEL® CA POWDER може да се разшири и да започне да пречи на съседни анатомични структури. Затова 
трябва да се внимава,  особено в костни кухини, тъй като това може да доведе до нарушаване на нормалното функциониране и, евентуално, до 
компресионна некроза на съседните тъкани.
В случаи на следоперативна инфекция, може да е необходима повторна оперативна интервенция за отстраняване на инфектирания материал и 
за извършване на дренаж.
Предупреждения
GELITA-CEL® CA POWDER не е предназначен като заместител на внимателна оперативна намеса и правилното поставяне на шевове и превръз-
ки. Затварянето на продукта в замърсена рана без дренаж може да доведе до усложнения и трябва да се избягва.
Препаратът не съдържа никакви дезинфектанти, нито заменя необходимото почистване или дезинфекциране на раната. След първоначално 
отваряне и употреба на пластмасовия контейнер, стерилността на съдържанието не може да бъде гарантирана. 
Избягвайте употреба в инфектирани области.
Като цяло се използва дренаж на Редон. За да се предотврати запушване и за да се предпази дренажа, дренажната тръба не трябва да се 
поставя върху или близо до приложения GELITA-CEL® CA POWDER.
При урологични случаи трябва да се внимава да се избегне запушването с GELITA-CEL® CA POWDER на пикочния канал, уретера или катетъра.
GELITA-CEL® CA POWDER не трябва да се поставя директно в циркулаторната система.
Тъй като биологичното разграждане на GELITA-CEL® CA POWDER може да не бъде успешна в химически каутеризирани области, преди употреба-
та му не трябва да се прилагат корозивно действащи химикали (сребърен нитрат или други).
Наблюдавана е загуба на зрение, свързана с хирургична реконструкция на наранен ляв преден лоб, когато е била поставена оксидирана целулоза 
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GELITA-CEL® CA POWDER
Apsorptivni hemostatski prašak od oksidisane celuloze za raspršivanje
1. Opis proizvoda
Apsorptivni hemostatski prašak od oksidisane celuloze za raspršivanje GELITA-CEL® CA POWDER je sterilan, biorazgradiv hemostatik. Namenjen je za 
upotrebu kao lokalni hemostatik i služi kao hemostatski dodatak za kontrolisanje krvarenja.
Prilikom zasićenja sa krvlju prašak se kristalizuje u lepljiv, žućkasto siv sloj.
Oksidovana celuloza, vodonik kalcijumova so, čine 100% aktivne supstance. 
Pakuje se posebno u harmonika spremniku u pojedinačnom blister pakovanju, steriliše se putem gama iradijacije i namenjen je samo za jednokratnu 
upotrebu. 
2. Indikacije
Lokalni hemostatik namenjen za upotrebu kao dodatak za zaustavljanje krvarenja, posebno tamo gde kontrola krvarenja iz kapilara, vena i arterija putem 
pritiska, vezivanja i drugih konvencionalnih postupaka nema efekta ili nije praktična.
GELITA-CEL® CA POWDER je posebno pogodan za osetljive primene na mekanom tkivu mozga, lobanjskim nervima, moždanom stablu (tamo gde hirurški 
zahvat može izazvati neuronsko oštećenje) ili na najdebljoj opni mozga i kičmene moždine. Zbog mogućnosti nanošenja veoma fi nog tankog sloja, prah 
neće začepiti otvore u nervnom sistemu kao što je kanal srednjeg mozga, predvorje i ventrikule.
U hirurgiji kičme aplikator za nanošenje praška GELITA-CEL® CA POWDER olakšava nanošenje na uskim ili teško dostupnim oblastima između kostiju kao 
kod hirurškog zahvata na diskovima i kod kičmenih pršljenova.
3. Kontraindikacije
GELITA-CEL® CA POWDER se ne sme koristiti za krvarenje iz velikih arterija. Ispiranje preparata pomoću krvi se može smatrati kao indikacija za 
nepravilnu upotrebu. 
GELITA-CEL® CA POWDER se ne sme koristiti za implantaciju u oštećenja kostiju, kao što su prelomi, jer postoji mogućnost za ometanje formiranja novog 
tkiva i teoretska šansa za nastanak ciste.
GELITA-CEL® CA POWDER se ne sme koristiti zajedno sa adhezivima od metil metakrilata, na primer u ortopedskoj hirurgiji, jer njihovo prisustvo može da 
smanji stepen adhezije vezivnog agensa za kost. 
GELITA-CEL® CA POWDER je biorazgradiv hemostatik i ne sme se koristiti kao proizvod za prevenciju adhezije.  
GELITA-CEL® CA POWDER  se ne sme koristiti na nehemoragičnim površinama koje dosta cure, jer sve telesne tečnosti osim pune krvi, kao što je serum, 
ne reaguju sa proizvodom da bi se postigao zadovoljavajući hemostatski efekat.
4. Nuspojave
Veruje se da povremene prijave osećaja „pečenja“ i „bockanja“ kao i kijanje prilikom upotrebe oksidovane celuloze kao obloge za krvarenje iz nosa nastaju 
zbog niske pH vrednosti proizvoda. Prijavljeno je pečenje kada je oksidovana celuloza primenjena nakon uklanjanja polipa iz nosa i posle hirurškog 
uklanjanja hemoroida. Takođe je prijavljeno bockanje kada je oksidovana celuloza primenjena na površinskim ranama (venozni čirevi, ožiljci na koži i 
donatorska mesta).
5. Uputstva za upotrebu
Treba primeniti sterilnu tehniku. 
Nakon otvaranja kese i bočice, ravnomerno nanesite tanak sloj praška na površinu koja krvari tako što ćete uzastopno pritiskati plastični harmonika 
spremnik. 
Višak materijala se može ukloniti putem uobičajenog ispiranja/irigacije. Višak praška se mora ukloniti sa rane!
Količina koja je potrebna zavisi od prirode i intenziteta krvarenja koje treba zaustaviti.
GELITA-CEL® CA POWDER treba primeniti u suvom stanju i ne sme se kvasiti pre primene. Pobrinite se da uklonite što je više moguće krvi iz oblasti 
krvarenja pre nanošenja proizvoda.
GELITA-CEL® CA POWDER se ne sme zasititi agensima protiv infekcije ili drugim materijalima kao što su zaštitne obloge ili hemostatske supstance. 
Njegov hemostatski efekat se ne uvećava dodavanjem trombina, čija se aktivnost uništava niskom pH vrednošću proizvoda.
Važna napomena!
GELITA-CEL® CA POWDER se minimalno širi sa apsorpcijom tečnosti. Ako je moguće GELITA-CEL® CA POWDER treba ukloniti kada prestane krvarenje 
u radikalnim šupljinama, procedurama laminektomije, oko ili u blizini otvora kosti, oblasti koštane granice, kičmene moždine, očnog nerva i hijazme ili 
zatvorenog prostora tkiva sa prisustvom kosti. Ukoliko se to ne uradi može doći do nenamernog pritiska na okolne strukture što kod pacijenta izazva bol ili 
stvara mogućnost za oštećenje nerva.
Dok se većina izveštaja odnosi na laminektomiju, takođe su dobijeni i izveštaji o paralizi u vezi sa drugim procedurama.
Apsorpcijom tečnosti GELITA-CEL® CA POWDER se može proširiti i uticati na susedne strukture. Stoga, treba preduzeti mere opreza, posebno unutar 
koštanih šupljina, jer može doći do ometanja normalne funkcije što na kraju dovodi do nekroze usled kompresije susednog tkiva. 
U slučajevima pojave postoperativne infekcije, dodatna operacija može biti potrebna kako bi se uklonio infi cirani materijal i omogućila drenaža.
Upozorenja
GELITA-CEL® CA POWDER nije namenjen kao zamena za predostrožnu hirurgiju i odgovarajuću upotrebu šavova i vezivnog materijala. Treba izbegavati 
zatvaranje proizvoda u kontaminiranu ranu bez drenaže jer može doći do komplikacija.
Preparat ne sadrži nikakva dezinfekciona sredstva niti zamenjuje bilo kakvo potrebno čišćenje ili dezinfekciju rane. Nakon prvog otvaranja i upotrebe 
plastičnog spremnika, ne može se garantovati za sterilnost sadržaja. 
Izbegavajte upotrebu na infi ciranim oblastima.
Obično se koristi Redonova drenaža. Kako bi se sprečilo začepljenje i da bi se osigurala drenaža, odvod ne sme biti smešten na ili blizu mesta gde je 
primenjen prašak GELITA-CEL® CA POWDER.
Moraju se preduzeti mere opreza u urološkim slučajevima kako bi se sprečilo da GELITA-CEL® CA POWDER zapuši mokraćni kanal, mokraćovod ili 
kateter.
GELITA-CEL® CA POWDER se ne sme ubrizgati direktno u cirkulacioni sistem.
Pošto se biorazgradivost GELITA-CEL® CA POWDER-a može sprečiti u oblastima koje su podvrgnute hemijskoj kauterizaciji, pre nego što se upotrebi ne 
smeju se nanositi hemikalije koje stvaraju kraste (srebro nitrat ili neke druge).
Prijavljeno je slepilo u vezi sa hirurškom intervencijom na levom prednjem režnju kada je oksidovana celuloza smeštena u prednjoj šupljini lobanje.
Prijavljeno je moguće produžavanje drenaže u hirurškom odstranjivanju žučne kese i poteškoće pri prolasku mokraće kroz mokraćni kanal nakon hirurškog 
isecanja prostate. Postoji jedna prijava blokiranog mokraćovoda nakon hirurškog resekcije bubrega kod koje je bila potrebna postoperativna kateterizacija.
Aparati za intraoperativno spasavanje krvi
Upotreba GELITA-CEL® CA POWDER-a sa aparatom za intraoperativno spasavanje krvi nije kontraindikovana. Međutim, pobrinite se da koristite pravilnu 
tehniku prilikom upotrebe GELITA-CEL® CA POWDER-a zajedno sa aparatom za intraoperativno spasavanje krvi. Kao i drugi hemostatski agensi, GELITA-
CEL® CA POWDER  se ne sme aspirirati u aparat za autolognu transfuziju krvi.  Tehnika koja se trenutno koristi kako bi se obezbedilo da se GELITA-CEL® 
CA POWDER ne aspirira u takve uređaje je sledeća: 
1. Pre stavljanja u upotrebu GELITA-CEL® CA POWDER-a, uklonite nastavke za transfuziju krvi iz hirurške rane i zamenite ga zidnim usisnim uređajem.
2. Primenite GELITA-CEL® CA POWDER u skladu sa uputstvom za upotrebu sve dok se krvarenje ne zaustavi.
3. Pažljivo isperite višak GELITA-CEL® CA POWDER-a pomoću proizvoljnog rastvora za ispiranje, koristeći zidno usisavanje za uklanjanje svih olabavljenih 
matrica. Sve matrice koje se ne uklone irigacijom/ispiranjem se povezuju sa ugruškom.
6. Opšti način skladištenja i rukovanja
GELITA-CEL® CA POWDER mora da se skladišti u suvom stanju u svom zapečaćenom zaštitnom spoljašnjem pakovanju između 0 i 25 °C. Ne izlažite ga 
direktnoj sunčevoj svetlosti. 
Izvadite proizvod iz sterilnog pakovanja upotrebom sterilne tehnike. Pre otvaranja, treba potvrditi da je sterilna barijera netaknuta. Bacite proizvod u otpada 
ako je pakovanje oštećeno. 
Sve neiskorišćene sadržaje treba baciti u otpad.
Pakovanje podleže i usaglašeno je sa evropskim i međunarodnim zakonima kao i drugim primenljivim standardima. Pakovanje štiti proizvod od spoljašnjih 
uticaja i garantuje njegovu sterilnost tokom skladištenja i transportovanja, za vreme normalne upotrebe.
Ne vršite ponovnu sterilizaciju.
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GELITA-CEL® CA POWDER
Hemostático Pulverizável Absorvível em Pó de Celulose Oxidada

1. Descrição do Produto
O Hemostático Pulverizável Absorvível em Pó de Celulose Oxidada GELITA-CEL® CA POWDER é um hemostático esterilizado biodegradável. Está 
indicado para utilização como hemostático tópico e serve como complemento hemostático no  controlo de hemorragias.
Na saturação com sangue, o pó cristaliza numa camada viscosa amarelada/cinzenta.
Celulose oxidada, sal de cálcio de hidrogénio, 100% de substância activa. 
É embalado individualmente num recipiente harmónica numa embalagem blister individual, esterilizado por meio de Irradiação Gama e destina-se apenas 
a uma única utilização. 
2. Indicações
Hemostático tópico para utilização como complemento de hemostase, em particular nos casos em que o controlo de hemorragia capilar, venosa e arterio-
lar, por pressão, ligadura e outros procedimentos convencionais é inefi caz ou impraticável.
O GELITA-CEL® CA POWDER está especialmente indicado para aplicações vulneráveis na parênquima cerebral, nervos cranianos, no tronco cerebral 
(onde a manipulação cirúrgica pode provocar danos neuronais) ou na dura-máter. Devido à possibilidade de aplicar uma camada muito fi na, não irá 
obstruir aberturas no sistema nervoso tais como o ducto mesencefálico, obex e ventrículos.
Para a cirurgia espinhal, o aplicador do GELITA-CEL® CA POWDER facilita a aplicação em áreas estreitas ou de difícil acesso entre ossos como em 
discectomias e laminectomias.
3. Contraindicações
O GELITA-CEL® CA POWDER não deve ser utilizado em hemorragias de grandes artérias. O desaparecimento do preparado causado pelo sangue pode 
ser considerado uma indicação de utilização inadequada.
O GELITA-CEL® CA POWDER não deve ser utilizado para implante em defeitos ósseos, tais como fracturas, uma vez que existe a possibilidade de 
interferência com a formação de calo e uma hipótese teórica de formação de quisto.
O GELITA-CEL® CA POWDER não deve ser utilizado juntamente com adesivos com metacrilato de metilo, por exemplo, em cirurgia ortopédica, uma vez 
que a sua presença pode reduzir a força adesiva do agente de ligação ao osso.
GELITA-CEL® CA POWDER é um hemostático biodegradável e não deve ser utilizado como um produto de prevenção de adesão. 
O GELITA-CEL® CA POWDER não deve ser utilizado em superfícies serosas difusas não hemorrágicas, uma vez que os fl uidos corporais para além do 
sangue, assim como o soro, não reagem com o produto para produzir um efeito hemostático satisfatório.
4. Efeitos secundários
Relatos ocasionais de sensações de “queimadura” e “picada” e espirros quando foi usada celulose oxidada como compressa numa epistaxe, são 
considerados devidos ao baixo pH do produto. Foi relatada queimadura quando foi aplicada celulose oxidada após a remoção de pólipo nasal e após a 
hemorroidectomia. Foi também relatada sensação de picada quando foi aplicada celulose oxidada em feridas superfi ciais (úlceras varicosas, dermoabra-
são e locais de doação).
5. Instruções de uso
Deve ser aplicada a técnica estéril. 
Após a abertura da saqueta e do frasco, aplicar uma camada fi na do pó uniformemente na área a sangrar, comprimindo repetidamente o recipiente 
harmónica de plástico. 
O material em excesso pode ser removido por meio de lavagem/irrigação standard.
A quantidade necessária depende da natureza e intensidade da hemorragia a parar.
O GELITA-CEL® CA POWDER deve ser aplicado seco e não deve ser humedecido antes da aplicação. Remova a maior quantidade de sangue possível da 
área a sangrar antes de aplicar o produto.
O GELITA-CEL® CA POWDER não deve ser impregnado com agentes anti-infecciosos ou com outros materiais como soluções tampão ou substâncias 
hemostáticas. O seu efeito hemostático não é intensifi cado pela adição de trombina, cuja actividade é destruída pelo baixo pH do produto.
Aviso importante!
O GELITA-CEL® CA POWDER expande-se minimamente com a absorção de fl uidos. Em cavidades radicais; procedimentos de laminectomia; à volta ou 
na proximidade de orifícios no osso; áreas de limitação óssea; na espinal medula; no nervo óptico e quiasma; ou espaços fechados em tecidos com a 
presença de osso, o GELITA-CEL® CA POWDER deve ser removido depois da hemorragia ter parado, se possível. Se assim não for, poderá resultar em 
pressão indesejada sobre estruturas vizinhas, o que pode provocar dores ao doente ou pode criar danos potenciais nos nervos.
Embora a maioria dos relatos tenham estado relacionados com laminectomia, também foram recebidos relatos de paralisia associados a outros procedi-
mentos.
Ao absorver fl uidos, o GELITA-CEL® CA POWDER pode expandir-se e colidir com estruturas vizinhas. Por esse motivo, deve-se ter cuidado, em particular 
no interior de cavidades ósseas, uma vez que pode provocar interferências com a função normal e pode eventualmente levar à necrose por compressão 
do tecido circundante.
Nos casos de infecção pós-operatória, poderá ser necessária nova cirurgia para remover o material infectado e permitir a drenagem.
Advertências
O GELITA-CEL® CA POWDER não está indicado como substituto de cirurgia cuidada e utilização adequada de suturas e ligaduras. O fecho do produto 
numa ferida contaminada sem drenagem pode dar origem a complicações e deve ser evitado.
O preparado não contém quaisquer desinfectantes nem substitui qualquer limpeza ou desinfecção necessárias da ferida.  Após a primeira abertura e 
utilização do recipiente de plástico, a esterilidade do conteúdo não pode ser garantida. 
Evitar a utilização em áreas infectadas.
Geralmente, é utilizado um dreno Redon. Para prevenir a obturação e para salvaguardar a drenagem, o dreno não deve ser colocado nas proximidades do 
GELITA-CEL® CA POWDER aplicado.
Deve-se ter cuidado em casos urológicos para prevenir que o GELITA-CEL® CA POWDER obstrua a uretra, o uréter ou um cateter.
O GELITA-CEL® CA POWDER não deve ser injectado directamente no sistema circulatório.
Uma vez que a biodegradação do GELITA-CEL® CA POWDER pode ser impedida em áreas quimicamente cauterizadas, a sua utilização não deve ser 
precedida pela aplicação de produtos químicos escaróticos (nitrato de prata ou qualquer outro).
Foi relatada cegueira associada a reparação cirúrgica do lobo frontal esquerdo lacerado, tendo sido colocada celulose oxidada na fossa craniana anterior.
Foi relatada o possível prolongamento da drenagem em colecistectomias e difi culdade de passagem da urina pela uretra após prostatectomia. Ocorreu um 
relato de uréter bloqueado após a ressecção renal, em que foi necessária a cateterização pós-operatória. 
Cell savers
A utilização de GELITA-CEL® CA POWDER com um cell saver não está contra-indicada. No entanto, certifi que-se de que é aplicada a técnica adequada 
ao utilizar o GELITA-CEL® CA POWDER em conjunto com um cell saver. Tal como com outros agentes hemostáticos, o GELITA-CEL® CA POWDER não 
deve ser aspirado para circuitos de recuperação de sangue autólogo. A técnica actualmente utilizada para assegurar que o GELITA-CEL® CA POWDER 
não é aspirado para esses dispositivos é a seguinte:
1. Antes de começar a utilizar o GELITA-CEL® CA POWDER, remova as pontas de sucção de recuperação de sangue da ferida cirúrgica e troque por um 
dispositivo de sucção de parede.
2. Aplique o GELITA-CEL® CA POWDER de acordo com IFU até a hemostase ser satisfatória.
3. Irrigue cuidadosamente o excesso de GELITA-CEL® CA POWDER com a sua solução de irrigação preferida, utilizando a sucção de parede para 
remover toda a matriz solta. Toda a matriz não removida por irrigação/lavagem cuidadosa é incorporada no coágulo.
6. Conservação geral e manuseamento
O GELITA-CEL® CA POWDER deve ser conservado seco na sua embalagem exterior de protecção selada entre 0 e 25°C. Manter afastado da luz solar 
directa. 
Retire o produto da embalagem esterilizada usando a técnica estéril. Antes de abrir, a integridade da barreira estéril deve ser confi rmada. Descarte o 
produto se a embalagem estiver danifi cada.  
Todo o conteúdo não utilizado deve ser descartado. 
A embalagem está sujeita e em conformidade com a legislação Europeia e Internacional e outras normas aplicáveis. A embalagem protege o produto de 
infl uências externas e garante a sua esterilidade durante a conservação e o transporte, mediante utilização normal.
Não reesterilizar.
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GELITA-CEL® CA POWDER
Wchłanialny proszek hemostatyczny z utlenioną celulozą w postaci sprayu
1. Opis produktu
Proszek hemostatyczny z utlenioną celulozą w postaci sprayu GELITA-CEL® CA POWDER jest jałowym wchłanialnym środkiem hemostatycznym przezna-
czonym do kontroli krwawienia śródmiąższowego lub włośniczkowego ze zranionej tkanki.
Utleniona celuloza, sól wodorowapniowa, 100% aktywnej substancji. 
Jest ona pakowana pojedynczo w harmonijkowym pojemniku w opakowaniu po jednym blistrze, sterylizowana poprzez zastosowanie promieniowania 
Gamma i jest wyłącznie przeznaczona do jednorazowego użytku. 
2. Wskazania
Miejscowy środek hemostatyczny do zastosowania jako dodatek do hemostazy poprzez wpływ tamponowania, w szczególności gdy kontrola krwawienia 
włośniczkowego, żylnego lub tętniczego poprzez ucisk, podwiązanie lub inne konwencjonalne procedury są albo nieskuteczne albo niepraktyczne.
GELITA-CEL® CA POWDER nadaje się szczególnie do zastosowań wrażliwych np. na miąższ mózgu, nerwy czaszkowe, pień mózgu (gdzie chirurgiczne 
manipulacje mogą prowadzić do uszkodzenia neuronów) lub na oponę twardą. Ze względu na możliwość zastosowania bardzo drobnej cienkiej warstwy, 
nie będzie on zatykał otworów w układzie nerwowym takich jak przewód śródmózgowy, zasuwka i komory.
W chirurgii kręgosłupa aplikator GELITA-CEL® CA POWDER ułatwia zastosowanie w wąskich lub trudnych do osiągnięcia obszarach pomiędzy kośćmi 
podobnie jak przy usunięciach dysku i laminektomiach.
3. Przeciwwskazania
GELITA-CEL® CA POWDER nie powinno stosować się w przypadku krwawień z dużych tętnic. Zmywanie preparatu przez krew może być uważane za 
wskaźnik niewłaściwego zastosowania.
GELITA-CEL® CA POWDER nie powinien być stosowany w celu wszczepienia w ubytkach kostnych, takich jak złamania, jako, że istnieje możliwość 
oddziaływania z tworzeniem się kostniny i teoretyczna możliwość tworzenia się torbieli kostnych.
GELITA-CEL® CA POWDER nie powinien być stosowany w połączeniu z klejami z metylometakrylanu, dla przykładu w ortopedii ich obecność może 
zmniejszać siłę wiązania środka wiążącego klej do kości.
GELITA-CEL® CA POWDER jest biodegradowalnym środkiem hemostatycznym, nie powinien być stosowany jako środek zapobiegający adhezji.
GELITA-CEL® CA POWDER nie powinien być stosowany na niekrwotocznych surowiczych powierzchniach sączących, jako że płyny ustrojowe inne niż 
pełna krew, takie jak surowica nie reagują z produktem w celu wywołania zadowalającego efektu hemostatycznego.
4. Skutki uboczne
Okazyjne doniesienia dotyczące uczucia “pieczenia” oraz “kłucia” i kichania, kiedy utleniona celuloza była stosowana przy uszczelnieniu krwawienia z nosa. 
Uważa się, że jest to zależne od niskiego pH produktu. Donoszono o występowaniu pieczenia, kiedy zastosowano utlenioną celulozę po usunięciu polipa w 
nosie oraz po usunięciu żylaków odbytu. O kłuciu donoszono również, kiedy utlenioną celulozę stosowano na rany powierzchowne (owrzodzenia żylakowe, 
obszary po dermabrazji oraz miejsca dawcze).
5. Wskazówki dotyczące stosowania
Powinno się przestrzegać zasad aseptyki. 
Po otwarciu torebki i butelki, zastosować cienką warstwę pudru jednorodnie na krwawiącą powierzchnię przez powtarzalny opatrunek z plastykowego 
harmonijkowego pojemnika.
Nadmiar materiału może być usunięty za pomocą standardowego przepłukiwania/nawadniania. Nadmiar proszku musi być z rany usunięty!
Wymagana ilość zależy od istoty i intensywności krwawienia, które ma być powstrzymane.
GELITA-CEL® CA  POWDER powinien być zastosowany w postaci suchej i nie powinien on być przed zastosowaniem zwilżany. Przed zastosowaniem 
produktu należy upewnić się, że usunięto jak najwięcej krwi z obszaru krwawienia.
GELITA-CEL® CA POWDER nie powinien być nasycany środkami przeciwbakteryjnym lub innymi materiałami, takimi jak substancje buforujące lub hemo-
statyczne. Jego wpływ hemostatyczny nie ulega wzmocnieniu przez dodanie trombiny, aktywność której jest zniesiona przez niskie pH produktu.
Ważna uwaga!
GELITA-CEL® CA POWDER powiększa się w niewielkim stopniu wraz z absorpcją płynów. W jamach po usunięciu korzeni, zabiegach laminektomii; 
wokół lub w pobliżu otworów kostnych; obszarach ograniczonych przez struktury kostne; rdzeń kręgowy; nerw wzrokowy i skrzyżowanie wzrokowe; lub 
przestrzeniach zamkniętej tkanki przy obecności kości, GELITA-CEL® CA POWDER powinien być usunięty kiedy to możliwe, gdy dojdzie do powstrzymania 
krwawienia. Niespełnienie tego może spowodować niezamierzony ucisk na sąsiadujące struktury, który może powodować wystąpienie bólu u pacjenta lub 
może tworzyć potencjalne ryzyko uszkodzenia nerwu.
Podczas, gdy większość doniesień pozostawało w związku z laminektomią, otrzymane przez nas doniesienia dotyczące porażenia nerwów pozostawały w 
związku z innymi zabiegami.
Poprzez wchłanianie płynu GELITA-CEL® CA POWDER może ulegać rozszerzeniu i naruszać sąsiadujące struktury. Dlatego też należy zwrócić szczególną 
uwagę w obrębie jam kostnych jako, że może to prowadzić do zaburzenia prawidłowej funkcji i wynikającej z tego ucisku martwicy otaczającej tkanki.
W przypadkach pooperacyjnego zakażenia, konieczne może być wykonanie ponownej operacji celem usunięcia zakażonego materiału i umożliwienia 
drenażu.
Ostrzeżenia
GELITA-CEL® CA POWDER nie jest przeznaczony jako substytut dla ostrożnej chirurgii oraz dla odpowiedniego zastosowania szwów i podwiązek. Należy 
unikać zamykania produktu w zanieczyszczonej ranie bez zastosowania drenażu, albowiem może to prowadzić do powstania powikłań.
Preparat nie zawiera żadnych środków odkażających i nie zastępuje żadnych niezbędnych środków do mycia i dezynfekcji rany. Po pierwszym otwarciu i 
zastosowaniu plastykowego pojemnika, nie można zagwarantować sterylności jego zawartości. 
Należy unikać stosowania w zakażonych obszarach.
Na ogół jest stosowany dren Redona. W celu zapobieganiu zatykania oraz dla bezpiecznego drenażu, dren nie może być umieszczany na lub w pobliżu 
zastosowanego GELITA-CEL® CA POWDER.
Opieka w przypadkach urologicznych musi być wykonywana żeby zapobiec zatykaniu cewki moczowej, moczowodu lub cewnika przez GELITA-CEL® CA 
POWDER.
GELITA-CEL® CA POWDER nie powinien być wstrzykiwany bezpośrednio do układu krążenia.
GELITA-CEL® CA POWDER nie powinien być stosowany w obszarach poddawanych chemicznemu przyżeganiu; zastosowanie go nie powinno być 
poprzedzane zastosowaniem kaustycznych związków chemicznych (azotan srebra lub wiele innych).
Było doniesienie o wystąpieniu ślepoty w związku z zabiegiem chirurgicznym naprawy poszarpanego płata czołowego po zastosowaniu utlenionej celulozy 
w przednim dole czaszkowym.
Były doniesienia opisujące możliwość przedłużenia drenażu w przypadku zabiegu cholecystektomii oraz trudności w przechodzeniu moczu przez cewkę 
moczową po zabiegu prostatektomii. Było jedno doniesienie opisujące zablokowanie moczowodu po resekcji nerki w którym było wymagane założenie 
cewnika po zabiegu operacyjnym.
Urządzenia do śródoperacyjnego odzyskiwania krwi
Zastosowanie GELITA-CEL® CA POWDER wraz z urządzeniem do śródoperacyjnego odzyskiwania krwi nie jest przeciwwskazane. Jednakże należy 
upewnić się, że podczas korzystania z GELITA-CEL® CA POWDER w połączeniu z urządzeniem do śródoperacyjnego odzyskiwania krwi stosowana jest 
odpowiednia technika. Podobnie jak inne czynniki hemostatyczne, GELITA-CEL® CA POWDER nie powinien być aspirowany do autologicznych obiegów 
do odzyskiwania krwi. Obecnie stosowana technika, która ma na celu zapewnienie, że GELITA-CEL® CA POWDER nie ulega aspiracji do tego rodzaju 
urządzeń obejmuje następujące postępowanie:
1. Przed rozpoczęciem stosowania GELITA-CEL® CA POWDER, należy usunąć końcówki ssące urządzenia do odzyskiwania krwi z rany operacyjnej i 
wymienić je na ścienne urządzenie odsysające.
2. Zastosować GELITA-CEL® CA POWDER zgodnie z Instrukcją stosowania dopóki nie uzyska się zadowalającej hemostazy.
3. Delikatnie przepłukać nadmiar GELITA-CEL® CA POWDER przez siebie preferowanym roztworem, wykorzystując odsysanie ze ściany w celu usunięcia 
całej luźnej macierzy. Cała nieusunięta przez delikatne płukanie/przepłukiwanie macierz jest wbudowywana do skrzepu.
6. Ogólne magazynowanie i przechowywanie
GELITA-CEL® CA POWDER powinien być przechowywany w suchym miejscu w zaklejonym opakowaniu ochronnym w temperaturze od 0 do 25° C. 
Trzymać z dala od bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych. 
Produkt należy usunąć z jałowego opakowania przestrzegając zasad aseptyki. Przed otwarciem należy potwierdzić, czy sterylne opakowanie znajduje się 
w stanie nienaruszonym. Jeżeli opakowanie jest naruszone, produkt należy wyrzucić. 
Wszelkie niewykorzystane zawartości powinny być wyrzucone.
Opakowanie podlega i jest zgodne z ustawodawstwem europejskim i międzynarodowym oraz innymi stosowanymi normami. Opakowanie chroni produkt 
przed wpływami zewnętrznymi i w przypadku normalnego stosowania gwarantuje jego sterylność podczas przechowywania i transportu.
Ponowna sterylizacja nie jest dozwolona.
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в предната черепна ямка.
При холецистектомии е било наблюдавано възможно удължаване на дренажа, а при простатектомии, трудности при отделянето на урина чрез 
пикочния канал. Съществува случай на блокиран уретер след ресекция на бъбреците, при което се е наложила следоперативна каутеризация.
Апарати за плазмафереза
Употребата на GELITA-CEL® CA POWDER с апарат за плазмафереза не е противопоказано. Трябва, обаче, да се осигури използването на правил-
на техника, когато се използва GELITA-CEL® CA POWDER заедно с апарат за плазмафереза. Както и при други хемостатични агенти, GELITA-CEL® 
CA POWDER не трябва да се аспирира в каналите на устройствата за автоложно кръвопреливане. Текущата техника, която се използва, за да се 
осигури, че GELITA-CEL® CA POWDER не се аспирира в такива устройствата е както следва:
1. Преди употреба на GELITA-CEL® CA POWDER, извадете всмукателните тръби на кръвопреливното устройство от оперативното поле и ги 
заменете с тези на портативен аспиратор.
2. Приложете GELITA-CEL® CA POWDER  съгласно показанията за употреба до постигане на задоволителна хемостаза.
3. Внимателно иригирайте излишните късчета GELITA-CEL® CA POWDER с предпочитания разтвор за иригация, като използвате портативния 
аспиратор, за да отстраните освободените късчета материал. Всичкият материал, който не се премахне с внимателното иригиране/промиване, се 
съчетава с кръвния съсирек.
6. Общо съхранение и боравене
GELITA-CEL® CA POWDER трябва да се съхранява на сухо в запечатаната си защитна външна опаковка между 0 и 25 °C. Да се пази от пряка 
слънчева светлина. 
Извадете продукта от стерилната опаковка, като използвате стерилна техника. Преди да го отворите, убедете се в целостта на стерилната барие-
ра. Изхвърлете продукта, ако опаковката е повредена. 
Неизползваното съдържание трябва да бъде изхвърлено.
Начинът на пакетиране отговаря на европейското и международното законодателство и други приложими стандарти. Опаковката защитава проду-
кта от външни влияния и гарантира неговата стерилност по време на съхранение и транспортиране при нормална употреба.
Не стерилизирайте повторно.
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GELITA-CEL® CA POWDER
Sprayable Absorbable Oxidized Cellulose Powder Hemostat

1. Product Description
GELITA-CEL® CA POWDER Sprayable Absorbable Oxidized Cellulose Powder Hemostat is a sterile bio-degradable hemostat. It is intended for use as 
topical hemostat and serves as a hemostatic adjunct in the control of hemorrhage.  On saturation with blood the powder crystallizes into a sticky, yellowish/
grey layer.
Oxidized cellulose, Hydrogen calcium salt, 100% of active substance. 
It is packaged individually in a harmonica container in a single blister package, sterilized by means of Gamma Irradiation, and is for single use only. 
2. Indications
Topical hemostat for use as an adjunct to hemostasis  in particular where control of capillary, venous, and arteriolar bleeding, by pressure, ligature, and 
other conventional procedures, is either ineffective or impractical.
The GELITA-CEL® CA POWDER is especially suitable for vulnerable applications on the brain parenchyma, cranial nerves, the brainstem (where surgical 
manipulation may lead to neuronal damage) or on the dura mater. Because of the possibility of applying a very fine thin layer, it will not clog up openings in 
the nervous system such as the mesencephalic duct, obex and ventricles.
For spinal surgery the GELITA-CEL® CA POWDER applicator facilitates application in narrow or difficult to reach areas between bones as in discectomies 
and laminectomies.
3. Contraindications
GELITA-CEL® CA POWDER should not be used in bleeding from large arteries. Washing away of the preparation by blood can be considered as an 
indication of inappropriate use.
GELITA-CEL® CA POWDER should not be used for implantation in bone defects, such as fractures, since there is a possibility of interference with callus 
formation and a theoretical chance of cyst formation.
GELITA-CEL® CA POWDER should not be used in conjunction with  methyl  methacrylate adhesives, for example in orthopedic surgery, because their 
presence may reduce the adhesive strength of the bonding agent to bone.
GELITA-CEL® CA POWDER is a  bio-degradable hemostat, and should not be used as an adhesion prevention product. 
GELITA-CEL® CA POWDER should not be used on non-hemorrhagic serous oozing surfaces, since body fluids other than whole blood, such as serum, do 
not react with the product to produce satisfactory hemostatic effect.
4. Side effects
Occasional reports of “burning” and “stinging” sensations and sneezing when oxidized cellulose has been used as packing in epistaxis, are believed to be 
due to the low pH of the product. Burning has been reported when oxidized cellulose was applied after nasal polyp removal and after hemorrhoidectomy. 
Stinging has also been reported where oxidized cellulose was applied on surface wounds (varicose ulcerations, dermabrasions, and donor sites).
5. Directions for Use
Sterile technique should be applied. 
After opening of the pouch and bottle, apply a thin layer of the powder uniformly on the bleeding area by repeatedly compressing the plastic harmonica 
container. 
Excess material can be removed by means of standard flushing/irrigation. The excess powder must be removed from the wound!
The amount required depends on the nature and intensity of the hemorrhage to be stopped.
GELITA-CEL® CA POWDER should be applied dry and should not be moistened prior to application. Make sure to remove as much blood as possible from 
the bleeding area before applying the product.
GELITA-CEL® CA POWDER should not be impregnated with anti-infective agents or with other materials such as buffering or hemostatic substances. Its 
hemostatic effect is not enhanced by the addition of thrombin, the activity of which is destroyed by the low pH of the product.
Important notice !
GELITA-CEL® CA POWDER expands minimally with the absorption of fluids. In radical cavities; laminectomy procedures; around or in proximity to foramina 
in bone; areas of bony confine; the spinal cord; the optic nerve and chiasm; or closed tissue spaces with presence of bone, GELITA-CEL® CA POWDER   
should be removed when bleeding has stopped, if possible. Failure to do so might result in unintended pressure on neighbouring structures which may 
cause pain for the patient or could create the potential for nerve damage.
While most reports have been in connection with laminectomy, reports of paralysis have also been received in connection with other procedures.
By absorbing fluid GELITA-CEL® CA POWDER may expand and impinge on neighbouring structures. Therefore care should be taken, particularly within 
bony cavities, as it may lead to interference with normal function and may eventually lead to compression necrosis of surrounding tissue.
In cases of postoperative infection, re-operation may be necessary to remove infected material and allow drainage.
Warnings
GELITA-CEL® CA POWDER is not intended as a substitute for careful surgery and the proper use of sutures and ligatures. Closing the product in a 
contaminated wound without drainage may lead to complications and should be avoided.
The preparation does not contain any disinfectants nor does it replace any necessary cleaning or disinfection of the wound. After first opening and use of 
the plastic container, the sterility of the contents cannot be guaranteed. 
Avoid use in infected areas.
In general a Redon’s drain is used. In order to prevent plugging and to safeguard drainage, the drain must not be placed on or close to the applied GELITA-
CEL® CA POWDER.
Care in urological cases must be exercised to prevent GELITA-CEL® CA POWDER  plugging the urethra, ureter or a catheter.
GELITA-CEL® CA POWDER should not be injected directly into the circulatory system.
Since bio-degradation of GELITA-CEL® CA POWDER could be prevented in chemically cauterized areas, its use should not be preceeded by application of 
escharotic chemicals (silver nitrate or any other).
Blindness has been reported in connection with surgical repair of a lacerated left frontal lobe when oxidized cellulose was placed in the anterior cranial 
fossa.
Possible prolongation of drainage in cholecystectomies and difficulty passing urine per urethra after prostatectomy, have been reported. There has been 
one report of a blocked ureter after kidney resection, in which postoperative catheterization was required.
Cell savers
The use of GELITA-CEL® CA POWDER with a cell saver is not contraindicated. However, make sure to use proper technique when using GELITA-CEL® 
CA POWDER in conjunction with a cell saver. As with other hemostatic agents, GELITA-CEL® CA POWDER should not be aspirated into autologous blood 
salvage circuits. The technique currently used to ensure that GELITA-CEL® CA POWDER is not aspirated into such devices is as follows:
1. Prior to initiating the use of GELITA-CEL® CA POWDER, remove blood salvaging suction tips from the surgical wound and exchange for a wall suction 
device.
2. Apply GELITA-CEL® CA POWDER  according to the IFU until hemostasis is satisfactory.
3. Gently irrigate excess GELITA-CEL® CA POWDER with your preferred irrigation solution, using the wall suction to remove all loosened matrix. All matrix 
not removed by gentle irrigation/flushing is incorporated into the clot.
6. General storage and handling
GELITA-CEL® CA POWDER should be stored dry in its sealed protective outer packaging between 0 and 25 °C. Keep away from direct sunlight. 
Remove the product from the sterile package using sterile technique. Prior to opening, the integrity of the sterile barrier should be confirmed. Discard the 
product if the packaging is damaged. 
Any unused contents should be discarded.
The packaging is subject to and conforms to European & International legislation and other applicable standards. The packaging protects the product from 
external influences and guarantees its sterility during storage and transport, under normal use.
Do not re-sterilize.
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GELITA-CEL® CA POWDER
Rozstrekovateľný absorbovateľný hemostatický prášok z oxidovanej celulózy
1. Popis výrobku
Rozstrekovateľný absorbovateľný hemostatický prášok GELITA-CEL® CA POWDER z oxidovanej celulózy je sterilný biologicky degradovateľný haemostat. 
Je určený na použitie ako topický hemostat a slúži ako hemostatický doplnok pri zastavení krvácania. Pri nasýtení krvou prášok skryštalizuje na lepkavú 
žltkastú/šedú vrstvu.
Oxidovaná celulóza, hydrogenvápenatá soľ, 100 % liečivo. 
Prášok je balený samostatne v harmonikovom balení alebo v jednom blistri, sterilizovaný prostredníctvom gama žiarenia a je určený len ja jednorazové použitie.
2. Indikácie
Topický hemostat na použitie ako pomôcka pri hemostáze, hlavne v prípadoch, keď je zastavenie kapilárneho, žilového alebo artériolárneho krvácania 
tlakom, ligatúrou alebo inými bežnými postupmi neúčinné alebo nepraktické.
Prášok GELITA-CEL® CA POWDER je vhodný hlavne na citlivú aplikáciu na mozgovom parenchýme, hlavových nervoch, mozgovom kmeni (ak by 
chirurgický postup mohol spôsobiť neurologické poškodenie) alebo na dura mater. Keďže umožňuje aplikáciu veľmi jemnej tenkej vrstvy, neupchá otvory v 
nervovom systéme, ako napríklad v mezencefalickom kanáli, obexe a komorách.
Pri spinálnom chirurgickom zákroku aplikátor prášku GELITA-CEL® CA POWDER umožňuje aplikáciu do úzkych a ťažko prístupných miest medzi kosťami, 
ako pri discektómiách a laminektómiách.
3. Kontraindikácie
Prášok GELITA-CEL® CA POWDER by sa nemal používať na zastavenie krvácania z veľkých artérií. Ak krv zmyje prípravok, považuje sa to za indikáciu 
nevhodného použitia.
Prášok GELITA-CEL® CA POWDER by sa nemal používať na implantáciu pri poškodeniach kostí, ako napríklad zlomeniny, pretože môže dôjsť k negatív-
nemu ovplyvneniu tvorby klavusu a teoreticky môže dôjsť k vzniku cýst.
Prášok GELITA-CEL® CA POWDER by sa nemal používať spolu s metyl-metakrylovými lepidlami, napríklad pri ortopedickom chirurgickom zákroku, pretože 
jeho prítomnosť môže znížiť lepiacu silu priľnavého činidla ku kosti.
Prášok GELITA-CEL® CA POWDER je biologicky degradovateľný hemostat a nemal by sa používať ako výrobok určený na prevenciu priľnavosti. 
Prášok GELITA-CEL® CA POWDER by sa nemal používať na nekrvácavých seróznych presakujúcich povrchoch, pretože telové tekutiny iné ako plná krv, 
napríklad sérum, nereagujú s práškom a nevytvárajú dostatočný hemostatický účinok.
4. Vedľajšie účinky
Príležitostne hlásený pocit „pálenia“, „pichania“ a kýchanie pri použití oxidovanej celulózy ako tamponády pri epistaxe je pravdepodobne spôsobené nízkym 
pH výrobku. Pálenie bolo hlásené pri použití oxidovanej celulózy po odstránení nosného polypu a po hemorhoidektómii. Pichanie bolo hlásené pri použití 
oxidovanej celulózy na povrchové rany (varikózne vredy, dermabrázie a materské miesta).
5. Návod na použitie
Používajte sterilnú techniku. 
Po otvorení vrecka a fľaše aplikujte rovnomerne tenkú vrstvu prášku na miesto krvácania opakovaným stláčaním plastovej harmonikovej nádoby. 
Nadbytočný materiál odstráňte pomocou postupu bežného prepláchnutia/vypláchnutia. Z rany musíte odstrániť nadbytočný prášok!
Potrebné množstvo závisí od typu a intenzity krvácania, ktoré je potrebné zastaviť.
Prášok GELITA-CEL® CA POWDER by sa mal používať suchý a pred použitím ho nenavlhčujte. Pred použitím prášku z miesta krvácania odstráňte čo najviac krvi.
Prášok GELITA-CEL® CA POWDER by sa nemal impregnovať činidlami proti infekcii alebo inými materiálmi, ako napríklad puframi alebo hemostatickými 
látkami. Jeho hemostatický účinok sa pridaním trombínu nezlepší. Jeho aktivitu zničí nízke pH výrobku.
Dôležitá poznámka!
Prášok GELITA-CEL® CA POWDER sa v dôsledku absorpcie tekutín zväčší len minimálne. Ak je krvácanie zastavené, podľa možnosti prášok GELITA-
CEL® CA POWDER odstráňte z radikálnych dutín, pri laminektómii, v okolí alebo v blízkosti otvorov v kosti, v oblastiach kostných obmedzení, miechy, 
optického nervu a jeho skríženia alebo v miestach zatvoreného tkaniva s prítomnosťou kosti. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k neúmyselnému tlaku na okolité 
štruktúry, čo môže spôsobiť bolesť u pacienta alebo potenciálne môže spôsobiť poškodenie nervu.
Väčšina hlásených prípadov súvisela s laminektómiou, paralýza však bola hlásená aj v súvislosti s inými zákrokmi.
Absorpciou tekutiny sa môže prášok GELITA-CEL® CA POWDER zväčšiť a negatívne ovplyvniť okolité štruktúry. Buďte preto opatrní, hlavne v kostných 
dutinách, pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť normálnu funkčnosť a potenciálne viesť ku kompresnej nekróze okolitého tkaniva.
V prípadoch pooperačnej infekcie môže byť potrebný opakovaný chirurgický zákrok, aby sa odstránil infikovaný materiál a umožnila drenáž.
Varovania
Prášok GELITA-CEL® CA POWDER nie je určený ako náhrada za dôkladný chirurgický zákrok a za použitie riadnych stehov a ligatúr. Zašitie výrobku do 
kontaminovanej rany bez drenáže by mohlo viesť ku komplikáciám a je potrebné sa tomu vyhnúť.
Prípravok neobsahuje žiadne dezinfekčné prostriedky ani nenahrádza potrebné vyčistenie a dezinfekciu rany. Po prvom otvorení a použití plastovej nádoby 
nie je možné zaručiť sterilitu jej obsahu. 
Zabráňte použitiu v infikovaných oblastiach.
Všeobecne sa používa Redonova drenáž. Aby ste zabránili upchaniu a zaistili ochranu drenáže, dren nesmiete umiestniť na prášok GELITA-CEL® CA 
POWDER ani v jeho blízkosti.
V urologických prípadoch musíte byť opatrní, aby ste zabránili upchaniu uretry, močovodu alebo katétra práškom GELITA-CEL® CA POWDER .
Prášok GELITA-CEL® CA POWDER nevstrekujte priamo do krvného obehu.
Keďže biologická degradácia prášku GELITA-CEL® CA POWDER by mohla byť narušená na chemicky vypaľovaných miestach, nemal by sa používať tam, 
kde sa predtým aplikovali escharotické chemikálie (dusičnan strieborný a iné). 
V spojení s chirurgickou reparáciou lacerovaného ľavého frontálneho laloku bolo hlásené oslepnutie, ak bola oxidovaná celulóza umiestnená do prednej 
fossa cranialis.
Hlásené bolo možné predĺženie drenáže pri cholecystektómiách a ťažkosti s močením cez močovod po prostatektómii. Vyskytlo sa jedno hlásenie zabloko-
vaného močovodu po resekcii obličiek, pričom bola potrebná pooperačná katetrizácia.
Prístroj Cell Saver
Použitie prášku GELITA-CEL® CA POWDER s prístrojom Cell Saver nie je kontraindikované. Uistite sa však, že používate správnu techniku určenú na 
použitie prášku GELITA-CEL® CA POWDER spolu s prístrojom Cell Saver. Ako aj pri iných hemostatických činidlách, prášok GELITA-CEL® CA POWDER 
by nemal byť aspirovaný do obehu autológnej transfúzie krvi. Aktuálny používaný postup na zabezpečenie, aby prášok GELITA-CEL® CA POWDER nebol 
aspirovaný do takýchto prístrojov, je nasledovný:
1. Pred použitím prášku GELITA-CEL® CA POWDER odstráňte odsávacie špičky na autológnu transfúziu krvi z miesta chirurgického zákroku a vymeňte 
ich za nástenné odsávacie zaradenie.
2. Prášok GELITA-CEL® CA POWDER použite podľa Návodu na použitie, až kým nie je dosiahnutá dostatočná hemostáza.
3. Nadbytočný prášok GELITA-CEL® CA POWDER jemne vypláchnite s irigačným roztokom podľa vlastnej voľby a na odstránenie uvoľnenej hmoty použite 
nástenné odsávanie. Všetka hmota, ktorá nebola odstránená miernym vyplachovaním alebo prepláchnutím, tvorí súčasť zrazeniny.
6. Všeobecné pokyny o uchovávaní a manipulácii
Prášok GELITA-CEL® CA POWDER uchovávajte suchý v zatavenom ochrannom vonkajšom obale pri teplote 0 až 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným 
žiarením.
Výrobok vyberte zo sterilného obalu pomocou sterilného postupu. Pred otvorením skontrolujte neporušenosť sterilnej bariéry. Ak je obal poškodený, 
výrobok znehodnoťte. 
Akýkoľvek nepoužitý obsah znehodnoťte.
Balenie podlieha a spĺňa európsku a medzinárodnú legislatívu a ďalšie relevantné normy. Balenie chráni výrobok pred vonkajšími vplyvmi a pri bežnom 
použití zaručuje jeho sterilitu počas uchovávania a prepravy.
Opakovane nesterilizujte.
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GELITA-CEL® CA POWDER
Resorbovatelný hemostatický prášek z oxidované celulózy ve sprejové formě 
1. Popis produktu
Absorbovatelný hemostatický prášek z oxidované celulózy ve sprejové formě GELITA-CEL® CA POWDER je sterilní biologicky odbouratelné hemostatikum. 
Je určeno pro použití jako lokální hemostatikum a slouží jako hemostatický doplněk pro zástavu krvácení. Po saturaci krví prášek krystalizuje do lepkavé 
žlutošedé vrstvy.
Oxidovaná celulóza, hydrogenvápenatá sůl, 100 % aktivní látky. 
Balí se jednotlivě do nádoby ve tvaru harmoniky v jednom blistrovém balení, sterilizuje se gama zářením a je určen pouze pro jedno použití. 
2. Indikace
Lokální hemostatikum pro použití jako doplněk pro hemostázu, zejména tam, kde je zástava kapilárního, žilního a cévního krvácení tlakem, stažením nebo 
jinými konvenčními metodami buďto neúčinná nebo nepraktická.
Prášek GELITA-CEL® CA POWDER je zvláště vhodný pro citlivé aplikace na mozkový parenchym, mozkové nervy, mozkový kmen (kde může chirurgická 
manipulace vést k poškození neuronů) nebo na tvrdou plenu mozkovou. Z důvodu možnosti aplikace velmi jemné tenké vrstvy nepůsobí ucpání otvorů v 
nervovém systému, jako je aqueductus mesencephali, obex a mozkové komory.
U operací páteře aplikátor prášku GELITA-CEL® CA POWDER usnadňuje aplikaci na úzké nebo těžce přístupné oblasti mezi kostmi, jako např. u diskek-
tomie a laminektomie.
3. Kontraindikace
Prášek GELITA-CEL® CA POWDER by se neměl používat u krvácení z velkých cév. Vymývání přípravku krví je možno považovat za projev nevhodného 
použití.
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GELITA-CEL® CA POWDER
Ψεκαζόμενη Απορροφήσιμη Αιμοστατική Σκόνη Οξειδωμένης Κυτταρίνης
1. Περιγραφή Προϊόντος
Η Ψεκαζόμενη Αιμοστατική Σκόνη Οξειδωμένης Κυτταρίνης GELITA-CEL® CA POWDER είναι ένα στείρο, βιοδιασπώμενο αιμοστατικό. Προορίζεται για 
χρήση ως τοπικό αιμοστατικό και χρησιμεύει ως συμπληρωματικό μέσο ελέγχου της αιμορραγίας. Σε κορεσμό με το αίμα η σκόνη κρυσταλλώνεται σε ένα 
κολλώδες, κιτρινωπό / γκρίζο στρώμα.
Οξειδωμένη κυτταρίνη, όξινο ανθρακικό άλας, 100% της δραστικής ουσίας. 
Συσκευάζεται ξεχωριστά σε δοχείο τύπου φυσαρμόνικας σε σακουλάκι  τύπου φυσαλίδας (blister), αποστειρώνεται με ακτινοβολία γ, και προορίζεται για 
μία μόνο χρήση. 
2. Ενδείξεις
Τοπικό αιμοστατικό για χρήση ως συμπλήρωμα αιμόστασης ιδίως, όπου ο έλεγχος αιμορραγίας αιμορραγίας τριχοειδών, φλεβιδίων και αρτηριδίων από 
πίεση, απολίνωση, και άλλες συμβατικές διαδικασίες, είναι αναποτελεσματικός ή ανέφικτος.
Το προϊόν GELITA-CEL® CA POWDER είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογές υψηλής ευαλωτότητας σε εγκεφαλικό παρέγχυμα, κρανιακά νεύρα, εγκε-
φαλικό στέλεχος (όπου χειρουργικός χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε νευρωνική βλάβη) ή στη σκληρά μήνιγγα. Λόγω της δυνατότητας εφαρμογής πολύ 
λεπτού στρώματος, δεν αποφράσει τα ανοίγματα στο νευρικό σύστημα, όπως το μεσεγκεφαλικό πόρο, όμπεξ και τις κοιλίες.
Για χειρουργική επέμβαση στον νωτιαίο, ο εφαρμοστήρας GELITA-CEL®CA POWDER διευκολύνει την εφαρμογή σε στενές ή δυσπρόσιτες περιοχές μεταξύ 
των οστών και σε πυρηνοτομές και πεταλεκτομές.
3. Αντενδείξεις
Η GELITA-CEL® CA POWDER δεν πρέπει να χρησιμοποιείται  σε αιμορραγία μεγάλων αρτηριών. Έκπλυση του παρασκευάσματος από το αίμα μπορεί να 
θεωρηθεί ως ένδειξη ακατάλληλης χρήσης.
Η GELITA-CEL® CA POWDER δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την εμφύτευση σε κακώσεις οστών, όπως σε κατάγματα, καθώς υπάρχει πιθανότητα 
παρεμβολών με σχηματισμό ρόζων και μια θεωρητική πιθανότητα σχηματισμού κύστης.
Η GELITA-CEL® CA POWDER δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κόλλες μεθακρυλικού μεθυλίου, για παράδειγμα σε ορθοπεδική χειρουργική 
επέμβαση, διότι η παρουσία τους μπορεί να μειώσει την αντοχή πρόσφυσης τους στη συγκόλληση των οστών.
Η GELITA-CEL® CA POWDER είναι ένα βιοδιασπώμενο αιμοστατικό, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως προϊόν πρόληψης της πρόσφυσης. 
Η GELITA-CEL® CA POWDER δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μη αιμορραγική ορώδη φρεατική επιφάνεια, δεδομένου ότι τα υγρά του σώματος, εκτός 
από το πλήρες αίμα, όπως ο ορός, δεν αντιδρούν με το προϊόν για να παράγουν ικανοποιητική αιμοστατική δράση.
4. Παρενέργειες
Οι περιστασιακές αναφορές για αίσθηση σε “κάψιμο” και “τσίμπημα” και για φτέρνισμα όταν έχει χρησιμοποιηθεί οξειδωμένη κυτταρίνη ως συσκευασία σε 
επίσταξη, πιστεύεται ότι οφείλεται στο χαμηλό pH του προϊόντος. Κάψιμο έχει αναφερθεί όταν οξειδωμένη κυτταρίνη έχει εφαρμοστεί μετά την αφαίρεση ρι-
νικών πολυπόδων και μετά από αιμορροϊδεκτομή. Τσιμπήματα έχουν επίσης αναφερθεί, όπου οξειδωμένη κυτταρίνη εφαρμόστηκε σε επιφανειακές πληγές 
(κιρσώδεις εξελκώσεις, δερμαποξέσεις, και περιοχές δότη).
5. Οδηγίες Χρήσης
Θα πρέπει να εφαρμόζεται τεχνική αποστείρωσης.  
Μετά το άνοιγμα της θήκης και της φιάλης, εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα της σκόνης ομοιόμορφα πάνω στην περιοχή αιμορραγίας με επαναλαμβανόμενη 
συμπίεση του πλαστικού δοχείου τύπου φυσαρμόνικας. 
Το πλεονάζον υλικό μπορεί να απομακρυνθεί με τη βοήθεια κανονικής έκπλυσης / παροχέτευσης. Η πλεονάζουσα σκόνη πρέπει να αφαιρείται από την 
πληγή!
Η απαιτούμενη ποσότητα εξαρτάται από τη φύση και την ένταση της αιμορραγίας που πρέπει να σταματήσει.
Η αιμοστατική σκόνη CA POWDER πρέπει να εφαρμόζεται στεγνή και δεν πρέπει να υγραίνεται πριν την εφαρμογή. Μεριμνήστε, ώστε να απομακρύνετε 
όσο το δυνατόν περισσότερο αίμα από την περιοχή αιμορραγίας πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.
Η αιμοστατική σκόνη CA POWDER δεν πρέπει να εμποτίζεται με αντι-μολυσματικά μέσα ή με άλλα υλικά, όπως προστατευτικές ή αιμοστατικές ουσίες. Η 
αιμοστατική δράση της δεν ενισχύεται με την προσθήκη θρομβίνης, η δραστηριότητα της οποίας καταστρέφεται από το χαμηλό pH του προϊόντος.
Σημαντική σημείωση!
Η GELITA-CEL® CA POWDER επεκτείνεται ελάχιστα με την απορρόφηση των υγρών. Σε ριζικές κοιλότητες` διαδικασίες πεταλεκτομής` γύρω ή κοντά 
σε τρήματα οστών` περιοχές οστικών πόρων` στο νωτιαίο μυελό` στο οπτικό νεύρο και στο χίασμα` ή σε κλειστούς χώρους ιστού  παρουσίας οστών, η 
GELITA-CEL® CA POWDER πρέπει να αφαιρείται όταν η αιμορραγία έχει σταματήσει, εάν αυτό είναι δυνατόν. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να οδηγήσει 
σε ακούσια πίεση στις γειτονικές δομές που μπορούν να προκαλέσουν πόνο στον ασθενή ή θα μπορούσε να δημιουργήσει ενδεχόμενη βλάβη των νεύρων.
Ενώ οι περισσότερες αναφορές αφορούν σε πεταλεκτομή, έχουν επίσης αναφερθεί περιστατικά παράλυσης που αφορούν σε  άλλες διαδικασίες.
Με την απορρόφηση υγρών, η GELITA-CEL® CA POWDER μπορεί να επεκταθεί και να επηρεάσει τις γειτονικές δομές. Ως εκ τούτου πρέπει να λαμβάνεται 
μέριμνα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο οστεωδών κοιλοτήτων, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε παρεμβολές στη φυσιολογική λειτουργία και μπορεί τελικά να οδηγήσει 
σε νέκρωση από συμπίεση του περιβάλλοντος ιστού.
Σε περιπτώσεις μετεγχειρητικής λοίμωξης, εκ νέου χειρουργική επέμβαση μπορεί να χρειαστεί για την αφαίρεση μολυσμένου υλικού και για να επιτραπεί 
η απορροή.
Προειδοποιήσεις
Η GELITA-CEL® CA POWDER δεν προορίζεται ως υποκατάστατο της προσεκτικής χειρουργικής επέμβασης και της ορθής χρήσης των ραμμάτων και 
συρραφών. Η ενσωμάτωση του προϊόντος σε μια μολυσμένη πληγή χωρίς παροχέτευση μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές και θα πρέπει να αποφεύγεται. 
Το παρασκεύασμα δεν περιέχει απολυμαντικά ούτε αντικαθιστά τυχόν απαραίτητο καθαρισμό ή απολύμανση των πληγών. Μετά το πρώτο άνοιγμα και τη 
χρήση του πλαστικού δοχείου, η στειρότητα του περιεχομένου δεν μπορεί να θεωρηθεί εγγυημένη. 
Αποφύγετε τη χρήση σε μολυσμένες περιοχές.
Σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιείται παροχέτευση Redon. Για να αποφευχθεί η σύνδεση και για τη διασφάλιση παροχέτευσης, η παροχέτευση δεν πρέπει 
να τοποθετηθεί πάνω ή κοντά στην εφαρμογή της GELITA-CEL® CA POWDER.
Πρέπει να επιδεικνύεται η δέουσα μέριμνα σε ουρολογικά περιστατικά για την πρόληψη έμφραξης από την GELITA-CEL® POWDER CA της ουρήθρας, 
ουρητήρα ή καθετήρα.
Η GELITA-CEL® CA POWDER δεν πρέπει να ενίεται απευθείας στο κυκλοφορικό σύστημα.
Δεδομένου ότι η βιοδιάσπαση της GELITA-CEL® POWDER CA θα μπορούσε να αποφευχθεί σε περιοχές χημικού καυτηριασμού, πριν από την χρήση της 
δεν πρέπει να προηγείται η εφαρμογή χημικών ουσιών εγκαυμάτων τρίτου βαθμού (νιτρικό άργυρο ή οποιαδήποτε άλλη).
Τύφλωση έχει αναφερθεί σε σχέση με χειρουργική αποκατάσταση  πληγής του αριστερού μετωπιαίου λοβού, όπου οξειδωμένη κυτταρίνη είχε τοποθετηθεί 
στο πρόσθιο κρανιακό βοθρίο. 
Έχει αναφερθεί ενδεχόμενη παράταση της παροχεύτεσης σε χολοκυστεκτομές και δυσκολία κατά την ούρηση από την ουρήθρα μετά από προστατεκτομή. 
Υπήρξε μία αναφορά έμφραξης ουρητήρα μετά την εκτομή του νεφρού, στην οποία μετεγχειρητικός καθετηριασμός ήταν απαραίτητος.
Συστήματα αυτομετάγγισης
Η χρήση της GELITA-CEL® CA POWDER με ένα σύστημα αυτομετάγγισης δεν αντενδείκνυται. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την κατάλληλη 
τεχνική, όταν χρησιμοποιείτε την GELITA-CEL® CA POWDER σε συνδυασμό με συστήματα αυτομετάγγισης. Όπως και με άλλα αιμοστατικά μέσα, η 
GELITA-CEL® CA POWDER δεν θα πρέπει να αναρροφάται σε κυκλώματα διάσωσης αυτόλογου αίματος. Η τεχνική που χρησιμοποιείται σήμερα για να 
διασφαλίσει ότι η GELITA-CEL® CA POWDER δεν αναρροφάται σε τέτοιες συσκευές είναι η εξής::
1. Πριν την έναρξη της χρήσης της GELITA-CEL® CA POWDER, απομακρύνετε τα άκρα αναρρόφησης του αίματος διάσωσης από το χειρουργικό τραύμα 
και αντικαταστήστε με μια επίτοιχη συσκευή αναρρόφησης.
2. Εφαρμόστε την GELITA-CEL® CA POWDER σύμφωνα με την IFU έως ότου η αιμόσταση είναι ικανοποιητική.
3. Παροχετεύστε απαλά την περίσσεια ποσότητα της  GELITA-CEL® CA POWDER με το προτιμώμενο σας διάλυμα έκπλυσης, χρησιμοποιώντας την επί-
τοιχη αναρρόφηση για να αφαιρέσετε όλες τις χαλαρές μήτρες. Όλες οι μήτρες που δεν απομακρυνθούν με ήπια παροχέτευση / έκπλυση ενσωματώνονται 
στον αιμοστατικό θρόμβο.
6. Γενικά περί αποθήκευσης και χειρισμού 
Η σκόνη GELITA-CEL® CA POWDER πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρή, σφραγισμένη, προστατευτική εξωτερική συσκευασία μεταξύ 0 και 25 ° C. Διατηρείτε 
μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
Απομακρύνετε το προϊόν από την αποστειρωμένη συσκευασία με τεχνική αποστείρωσης. Πριν από το άνοιγμα, η ακεραιότητα του στείρου φράγματος θα 
πρέπει να επιβεβαιώνεται. Απορρίψτε το προϊόν εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά.
Κάθε μη χρησιμοποιηθείσα ποσότητα πρέπει να απορρίπτεται.
Η συσκευασία υπόκειται σε και συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και άλλα σχετικά πρότυπα. Η συσκευασία προστατεύει το προϊόν 
από εξωτερικές επιδράσεις και διασφαλίζει τη  στειρότητα του κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
Δεν επαναποστερειρώνεται.
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GELITA-CEL® CA POWDER
Püskürtülebilir Emilebilen Okside Selülozlu Toz Hemostat

1. Ürün Açıklaması
GELITA-CEL® CA POWDER Püskürtülebilir Emilebilen Okside Selülozlu Toz Hemostat, sterildir ve biyolojik olarak parçalanabilir. Topikal hemostat olarak 
kullanılmak için tasarlanmıştır ve kanama kontrolünde bir hemostatik tamamlayıcı olarak işlev görmektedir. Kan ile doygunlaştığında toz, yapışkan sarı/gri 
bir tabaka şeklinde kristalize olur.
Okside selülozun %100 aktif maddeleri, hidrojen ve kalsiyum tuz. 
Tekli blister ambalajda şişeler halinde ayrı ayrı paketlenmiştir, Gama Işınlama yöntemiyle sterilize edilmiştir ve tek kullanımlıktır.
2. Endikasyonlar
Topikal hemostat, özellikle basınç uygulama, ligatür ve diğer konvensiyonel işlemler esnasında kapiler, venöz ve arterioler kanama kontrolünün etkili ya da 
uygun olmadığı durumlarda hemostaz için bir yardımcı olarak kullanılır. 
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GELITA-CEL® CA POWDER
Распыляемый рассасывающийся кровеостанавливающий (гемостатический) порошок из окисленной целлюлозы
1. Описание изделия
Распыляемый рассасывающийся кровеостанавливающий (гемостатический) порошок из окисленной целлюлозы GELITA-CEL® CA POWDER 
является стерильным биологически разлагаемым гемостатическим средством. Оно предназначено для использования в качестве местного 
гемостатического средства и используется в качестве гемостатического дополнения для контроля за кровотечения.
Окисленная целлюлоза, водород-кальциевая соль, 100% активного вещества.
Каждое изделие упаковано в отдельный (двойной) блистер, стерилизовано методом гамма-облучения и предназначено только для одноразового 
использования.
2. Показания к применению
Местное гемостатическое средство для использования в качестве дополнения к гемостазу, в частности, когда контроль за капиллярным, 
венозным и артериолярным кровотечением методом давления, наложения лигатуры и путем проведения других обычных процедур, либо не-
эффективен либо нецелесообразен.
Порошок GELITA-CEL® CA POWDER особенно хорошо подходит для уязвимых применений на паренхиме головного мозга, черепно-мозговых 
нервах, стволе головного мозга (где хирургические манипуляции могут привести к повреждению нейронов) или на твердой мозговой оболочке. 
Благодаря возможности применения в виде очень тонкого слоя, он не будет закупоривать отверстия в нервной системе, такие как мезэнцефали-
ческий канал, поперечный гребень в нижнем углу ромбовидной ямки (четвертого желудочка мозга) и желудочков мозга.
При операции на позвоночнике аппликатор порошка GELITA-CEL® CA POWDER облегчает применение в узких или труднодоступных участках 
между костями, таких как при дискотомии и ламинэктомии.
3. Противопоказания
порошок GELITA-CEL® CA POWDER не пригоден для остановки кровотечения высокого давления из крупных артерий. Вымывание препарата 
кровью может считаться признаком неправильного использования.
Не следует использовать порошок GELITA-CEL® CA POWDER для имплантации в дефекты костей, такие как переломы, так как существует воз-
можность нарушения каллусообразования и теоретическая возможность образования кист.
Не следует использовать порошок GELITA-CEL® CA POWDER в сочетании с клеями на основе метилметакрилата, например, в ортопедической 
хирургии, потому что их наличие может привести к снижению прочности сцепления связующего материала с костью. 
порошок GELITA-CEL® CA POWDER является биологически разлагаемым кровоостанавливающим средством и не должен использоваться в 
качестве средства профилактики адгезии.
порошок GELITA-CEL® CA POWDER не должен использоваться на поверхностях с не-геморрагическими серозными выделениями, так как 
жидкости организма, иные, нежели цельная кровь, такие как сыворотка, не воздействуют с порошком для получения удовлетворительного 
гемостатического эффекта.
4. Побочные эффекты
Полученные редкие сообщения ощущения “горения” и “жжения”, а также чихания после применения окисленной целлюлозы в качестве тампона 
для остановки носового кровотечения возможны из-за низкого рН изделия. Пациенты сообщали об ощущении горения в случае применения окис-
ленной целлюлозы после удаления носового полипа и после геморроидэктомии. Ощущения жжения фиксировались при применении окисленной 
целлюлозы на поверхности раны (варикозные язвы, дермабразия и донорские участки). 
5. Способ применения
Следует соблюдать стерильность. 
После вскрытия мешка и бутылки, нанесите тонкий слой порошка равномерно на кровоточащий участок путем неоднократного сжатия пластико-
вого контейнера «гармошка».
Избыточный материал может быть удален с помощью стандартной промывки / орошения. Лишний порошок должен быть удален из раны!
Необходимое количество зависит от характера и интенсивности кровотечения, которое должно быть остановлено.
Порошок GELITA-CEL® CA POWDER следует применять в сухом виде и не должен быть увлажнен перед нанесением. Обеспечьте удаление как 
можно большего количества крови из кровоточащего участка перед применением изделия.
Порошок GELITA-CEL® CA POWDER не должен быть пропитан антиинфекционных средствами или другими веществами, такими как буферные 
или гемостатические вещества. Его гемостатический эффект не усиливается с добавлением тромбина, действие которого разрушается низким 
рН изделия.
Важное замечание! 
Порошок GELITA-CEL® CA POWDER расширяется минимально при поглощении жидкости. В радикальных полостях; при процедуре ламинэк-
томии; вокруг или в непосредственной близости от отверстий в кости; на участках границ костной ткани; спинного мозга; зрительного нерва и 
хиазмы, или участках закрытой ткани с наличием кости, порошок GELITA-CEL® CA POWDER должен быть удален после остановки кровотечения, 
если это возможно. Невыполнение этого требования может привести к непреднамеренному давлению на соседние структуры, что может вызвать 
болевые ощущения у пациента или создать вероятность повреждения нерва.
Наряду с тем, что большинство сообщений были связаны с ламинэктомией, сообщения о параличе также были получены в связи с другими 
процедурами.
При поглощении жидкостей порошок GELITA-CEL® CA POWDER может расширяться и нарушать соседние структуры. Поэтому следует соблюдать 
осторожность, чтобы избежать чрезмерной тампонады, в частности, в костной полости, так как это может привести к нарушению нормального 
функционирования и в конечном итоге может привести к компрессионному некрозу окружающих тканей.
В случаях наличия послеоперационной инфекции, повторная операция может быть необходимой для удаления инфицированного материала и 
обеспечения дренажа.
Предупреждения
порошок GELITA-CEL® CA POWDER не предназначен для использования в качестве замены осторожной хирургии и надлежащего использования 
швов и лигатур. Закрытие изделия в загрязненных ранах без дренажа может привести к осложнениям и этого следует избегать.
Препарат не содержит никаких дезинфицирующих средств и не заменяет необходимую очистку и дезинфекцию раны. После первого вскрытия и 
использования пластикового контейнера стерильность содержимого не может быть гарантирована.
Избегайте использования на зараженных участках.
Как правило, используется дренажная система Редон. В целях предотвращения закупорки и защиты дренажа, дренаж не должен быть размещен 
на или рядом с участком применения порошка GELITA-CEL® CA POWDER.
Следует соблюдать осторожность при урологических заболеваниях для предотвращения закупорки порошком GELITA-CEL® CA POWDER уретры, 
мочеточника или катетера. 
Порошок GELITA-CEL® CA POWDER не должен попасть непосредственно в сердечно-сосудистую систему.
Так как процесс биологического разложения порошком GELITA-CEL® CA POWDER может столкнуться с препятствиями этому на участках, обе-
зболенных химическим веществом, его использование не должно предшествовать применению едких химических веществ (нитрата серебра или 
любого другого).
Сообщение о слепоте поступало в связи с хирургическим восстановлением рваной левой лобной доли, при котором окисленная целлюлоза была 
помещена в переднюю черепную ямку.
Имеются сообщения о возможном пролонгировании дренажа при холецистэктомии и затруднении прохождения мочи через уретру после про-
статэктомии. Имелось одно сообщение о заблокированном мочеточнике после резекции почки, при которой требовалась послеоперационная 
катетеризация.
Аппараты для интра- и постоперационной аутотрансфузии крови
Использование порошка GELITA-CEL® CA POWDER с аппаратами для интра- и постоперационной аутотрансфузии крови не противопоказано. 
Тем не менее, убедитесь в применении надлежащей технику при использовании порошка GELITA-CEL® CA POWDER в сочетании с аппаратами 
для интра- и постоперационной аутотрансфузии крови. Как и в случае с другими гемостатическими средствами, порошок GELITA-CEL® CA 
POWDER не должен попасть в аутогенные контуры повторного использования крови. Техника, используемая в настоящее время для предотвра-
щения попадания GELITA-CEL® CA POWDER в подобные устройства, заключается в следующем:
1. Перед началом использования порошка GELITA-CEL® CA POWDER убрать наконечник кровоотсоса из хирургической раны и заменить на 
настенное устройство отсоса.
2. Применять порошок GELITA-CEL® CA POWDER в соответствии с инструкцией до того момента, когда гемостаз является удовлетворительным.
3. Аккуратно промыть излишки порошка GELITA-CEL® CA POWDER предпочитаемым Вами раствором для промывания, используя настенный 
отсос для удаления всех отделившихся частиц. Все частицы, не удаленные легкой ирригацией / промывкой, объединяются в сгусток.
6. Общие правила хранения и обращения с изделием
Порошок GELITA-CEL® CA POWDER следует хранить в сухом  виде в собственной герметичной защитной внешней упаковке при температуре от 
0 до 25° C. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. 
Извлекать изделие из стерильной упаковки, используя стерильную технику. Перед открытием необходимо убедиться в целостности стерильного 
барьера. Изделие с поврежденной упаковкой должно быть забраковано.
Любое неиспользованное содержимое должно быть забраковано.
Упаковка подлежит и соответствует Европейскому и международному законодательству и другим применимым стандартам. Упаковка защищает 
изделие от внешних воздействий и обеспечивает его стерильность при хранении и транспортировке, при нормальном использовании.
Повторная стерилизация запрещена.
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GELITA-CEL® CA POWDER
Pulbere absorbabilă hemostatică pulverizabilă din celuloză oxidată
1. Descrierea produsului
GELITA-CEL® CA POWDER Pulbere absorbabilă hemostatică pulverizabilă din celuloză oxidată este un hemostat biodegradabil steril. Este conceput 
pentru utilizarea ca hemostat de actualitate şi serveşte ca adjuvant hemostatic în controlul hemoragiei. La saturarea cu sânge pudra cristalizează intr-un 
strat lipicios, de culoare galben / gri.
Celuloză oxidată, sare de calciu hidrogenat, 100% din substanţa activă.
Acesta este ambalat individual într-un recipient armonică într-un singur pachet blister, sterilizat prin intermediul iradierii Gamma, şi este de unică folosinţă.
2. Indicaţii
Hemostat de actualitate pentru utilizarea ca adjuvant la hemostază; în particular, unde controlul sângerării capilare, venoase şi arteriale prin presiune, 
ligaturi, şi alte proceduri convenţionale este fie ineficace, fie impracticabil.
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GELITA-CEL® CA POWDER
Hemostático de gasa de celulosa oxidada absorbible en aerosol

1. Descripción del producto
El hemostático de gasa de celulosa oxidada absorbible en aerosol GELITA-CEL® CA POWDER es un hemostático biodegradable estéril. Se ha diseñado 
para su uso como hemostático tópico y sirve de adjunto hemostático para controlar hemorragias. En saturación con la sangre, el polvo se cristaliza en una 
capa amarillenta/gris viscosa.
Celulosa oxidada, sal de calcio de hidrógeno, 100% de la sustancia activa.
Se presenta individualmente en un contenedor tipo armónica en un envase blíster sencillo, esterilizado con irradiación gamma y está previsto para un 
único uso.
2. Indicaciones
Hemostático para uso como complemento hemostático, en particular en aquellas zonas donde el control de una hemorragia capilar, venosa y arteriolar es 
ineficaz o imposible en caso de aplicar presión, ligadura u otras intervenciones convencionales.
GELITA-CEL® CA POWDER es especialmente apropiado para aplicaciones en zonas vulnerables en el parénquima cerebral, nervios craneales, tallo 
encefálico (donde la manipulación quirúrgica puede provocar daño neuronal) o duramadre. Dado que existe posibilidad de aplicación de una capa muy 
fina, no obstruirá los orificios del sistema nervioso tales como el conducto mesencefálico, óbex y ventrículos.
En cirugía espinal, el aplicador GELITA-CEL® CA POWDER permite su uso en zonas estrechas o de difícil acceso entre los huesos como en discectomías 
y laminectomías.
3. Contraindicaciones
GELITA-CEL® CA POWDER no debería utilizarse en hemorragias de arterias de gran tamaño. El enjuague de la preparación con sangre puede ser 
considerado una indicación de uso inapropiada.
GELITA-CEL® CA POWDER no debería utilizarse en defectos óseos, tales como fracturas, ya que existe la posibilidad de interferencia con la formación del 
callo óseo y una posibilidad teórica de formación de quistes. 
GELITA-CEL® CA POWDER no debería utilizarse en combinación con  adhesivos de  metilmetacrilato, por ejemplo, en cirugía ortopédica, porque su 
presencia podría reducir la potencia adhesiva del agente de adhesión con respecto al hueso.
GELITA-CEL® CA POWDER es un hemostático biodegradable y no debería utilizarse como producto de prevención de la adhesión. 
GELITA-CEL® CA POWDER no debería utilizarse en superficies de exudación serosas no hemorrágicas, dado que los fluidos corporales diferentes a 
sangre completa, como el suero, no reaccionan al producto y no consiguen así un efecto hemostático satisfactorio.
4. Efectos secundarios
Ocasionalmente se han descrito sensaciones de “quemadura” o “picadura” y estornudos cuando se ha utilizado celulosa oxidada como taponamiento en 
epistaxis y se deben al bajo pH del producto. Se ha informado de quemaduras al aplicar celulosa oxidada después de la extracción de un pólipo nasal 
y hemorroidectomía. También se ha informado de picaduras al aplicar celulosa oxidada en heridas superficiales (úlceras varicosas, dermoabrasiones, y 
zonas donantes).
5. Indicaciones de uso
Debería aplicarse con técnica estéril. 
Después de abrir la bolsa y la botella, aplique una capa fina del polvo de manera uniforme en la zona de la hemorragia y mediante la compresión repetida 
del envase plástico tipo armónica.
Elimine el material sobrante con irrigación estándar. Retire siempre el polvo restante de la herida.
La cantidad requerida depende de la naturaleza e intensidad de la hemorragia que se desea detener.
GELITA-CEL® CA POWDER debe aplicarse en seco y no deberá humedecerse antes de la aplicación. Asegúrese de eliminar tanta sangre como sea 
posible de la zona de la hemorragia antes de aplicar el producto.
GELITA-CEL® CA POWDER no debería impregnarse con agentes antiinfecciosos y otros materiales como sustancias hemostáticas y de tampón. Su efecto 
hemostático no aumenta con la adición de trombina, su actividad se elimina debido al bajo nivel de pH del producto.
Nota importante!
GELITA-CEL® CA POWDER se expande mínimamente con la absorción de los fluidos. En cavidades radicales, intervenciones de laminectomía alrededor 
del foramen en hueso o en su proximidad, zonas de límites óseos, médula espinal, nervio óptico y quiasma, o espacios de cerrados con presencia ósea, 
debería retirar GELITA-CEL® CA POWDER cuando haya finalizado la hemorragia, si es posible. No hacerlo, podría provocar una presión imprevista en las 
estructuras cercanas, lo que podría causar dolor en el paciente o podría crear lesiones nerviosas potenciales. 
Mientras la mayoría de casos han sido relacionados con la laminectomía, también se han recibido informes de parálisis relacionados con otras interven-
ciones.
Al absorber fluidos, GELITA-CEL® CA POWDER puede expandirse y afectar a las estructuras cercanas. Por consiguiente, hay que tomar precauciones 
para evitar exceso de compactación de material, especialmente dentro de las cavidades óseas, ya que podría provocar interferencia con el funcionamiento 
normal y posiblemente, la necrosis por compresión del tejido circundante.
En casos de infección postoperatoria, puede requerirse una reintervención para eliminar el material infectado y permitir el drenaje.
Advertencias
No está previsto el uso de GELITA-CEL® CA POWDER como sustituto de cirugía cuidadosa y del uso correcto de suturas y ligaduras. El cierre del produc-
to en una herida contaminada sin drenaje puede provocar complicaciones, por lo que debe evitarse. 
El preparado no contiene desinfectantes ni reemplaza cualquier limpieza necesaria o desinfección de la herida. Después de su primera apertura y el uso 
del envase de plástico, no es posible garantizar la esterilidad del contenido.
Evite su uso en zonas infectadas
En general, se utiliza un drenaje Redon. Para evitar la obturación y garantizar el drenaje, no deberá colocar el drenaje cerca o sobre el GELITA-CEL® CA 
POWDER aplicado.
Debe tener precaución en casos urológicos para evitar que GELITA-CEL® CA POWDER penetre en la uretra, uréter o catéter.
GELITA-CEL® CA POWDER no debería inyectarse directamente en el sistema circulatorio.
Dado que la biodegradación de GELITA-CEL® CA POWDER podría prevenirse en zonas cauterizadas químicamente, su uso no debería precederse por la 
aplicación de agentes químicos (nitrato de plata o cualquier otro).
Se han presentado informes de ceguera en relación con la reparación quirúrgica de un lóbulo frontal izquierdo lacerado al implantar celulosa oxidada en 
la fosa craneal anterior. 
Se han presentado informes de la posible prolongación de drenaje en colecistectomías y dificultad al pasar la orina por la uretra tras la prostatectomía. Se 
ha notificado un caso de uréter bloqueado tras la resección de riñón, donde se requirió la cateterización postoperatoria. 
Recuperadores de sangre
No está contraindicado el uso de GELITA-CEL® CA POWDER con un recuperador de sangre. Sin embargo, asegúrese de utilizar la técnica adecuada al 
usar GELITA-CEL® X-SORB junto con un recuperador de sangre. Al igual que con otros agentes hemostáticos, GELITA-CEL® CA POWDER no debería 
aspirarse en los circuitos de recuperación de sangre autóloga. La técnica utilizada en la actualidad para asegurarse de que GELITA-CEL® CA POWDER no 
se aspira en dichos dispositivos es la siguiente:
1. Antes de iniciar el uso de GELITA-CEL®  CA POWDER, retire la cánula de aspiración de recuperación de sangre de la herida quirúrgica y cámbiela por 
un dispositivo de aspiración de pared.
2. Aplique GELITA-CEL® CA POWDER según las instrucciones de uso hasta que la hemostasia sea satisfactoria.
3. Irrigue con cuidado el exceso de GELITA-CEL® CA POWDER con su solución preferida de irrigación utilizando la aspiración de pared para eliminar todo 
exceso de material. Toda el material que no se haya eliminado con la irrigación/descarga cuidadosa se incorpora al coágulo.
6. Almacenamiento general y manejo
GELITA-CEL® CA POWDER debería almacenarse en un lugar seco, a una temperatura entre 0 y 25º C, en su envase exterior de protección sellado. 
Mantenga el producto alejado de la radiación solar directa.
Retire el producto del envase estéril al utilizar una técnica estéril. Antes de su apertura, deberá confirmar la integridad de la barrera estéril. Deseche el 
producto si el envase está dañado. 
Deseche el contenido no utilizado.
El envase está sujeto a la legislación internacional, europea y otras normativas aplicables que debe cumplir. El envase protege al producto de influencias 
externas y garantiza su esterilidad durante el almacenamiento y transporte bajo condiciones normales de uso.
No reesterilice el producto.

ESGELITA-CEL® CA POWDER
Hemostaat van sprayable, absorbeerbaar geoxideerd cellulosepoeder

1. Productomschrijving
GELITA-CEL® CA POWDER-hemostaat van sprayable absorbeerbaar geoxideerd cellulosepoeder is een steriel, biologisch afbreekbaar hemostaat. Het is 
bedoeld voor gebruik als plaatselijk hemostaat en dient als hemostatisch hulpmiddel bij de bestrijding van bloeding(en). Bij verzadiging met bloed kristal-
liseert het poeder tot een plakkerige, geel/grijze laag.
Geoxideerde cellulose, hydrogeen calciumzout, 100% van actieve substantie. 
Het wordt afzonderlijk verpakt in een harmonicacontainer in een enkelvoudige blisterverpakking en wordt gesteriliseerd door middel van gammabestraling 
en is uitsluitend voor eenmalig gebruik. 
2. Indicaties
Plaatselijk hemostaat voor gebruik als hulpmiddel bij hemostase, vooral in die situaties waarin de bestrijding van capillaire, veneuze en arteriële bloeding 
door middel van druk, ligatuur en andere conventionele procedures ondoelmatig of onpraktisch is.
GELITA-CEL® CA POWDER is bijzonder geschikt voor toepassing op kwetsbare plaatsen op het parenchym van de hersenen (hersenweefsel), hersenze-
nuwen, de hersenstam (waar chirurgische manipulatie kan leiden tot beschadiging van neuronen) of op de dura mater. Vanwege de mogelijkheid tot het 
aanbrengen van een heel dun laagje is er geen sprake van verstopping van openingen in het zenuwstelsel zoals de tractus mesencephalicus, obex en 
ventrikels.
Bij operaties aan de wervelkolom vergemakkelijkt de GELITA-CEL® CA POWDER-applicator (toepassingsinstrument) het aanbrengen op nauwe of moeilijk 
te bereiken gebieden/oppervlakken tussen botten zoals bij discectomieën en laminectomieën.
3. Contra-indicaties
GELITA-CEL® CA POWDER mag niet bij bloeding(en) uit grote arteriën worden gebruikt. Het compleet wegspoelen van het preparaat door bloed kan 
worden beschouwd als indicatie van onjuist gebruik.
GELITA-CEL® CA POWDER mag niet worden gebruikt voor implantatiedoeleinden bij botdefecten zoals fracturen, aangezien de mogelijkheid bestaat van 
interferentie met de vorming van nieuw weefsel en er de theoretische kans op de vorming van cysten bestaat.
GELITA-CEL® CA POWDER mag niet worden gebruikt in combinatie met methylmethacrylaathechtmiddelen, bijvoorbeeld bij orthopedische chirurgie, 
omdat hun aanwezigheid de hechtende werking van het hechtend middel aan bot kan verminderen.
GELITA-CEL® CA POWDER is een biologisch afbreekbaar hemostaat en mag niet worden gebruikt als hechtpreventieproduct. 
GELITA-CEL® CA POWDER mag niet worden gebruikt op niet-bloedende oppervlakken waaruit sereus vocht lekt, aangezien lichaamsvocht anders dan 
volbloed, zoals serum, niet met het product reageert om een bevredigend hemostatisch effect te bewerkstelligen.
4. Bijwerkingen
Incidentele meldingen van een “brandend” of “prikkelend” gevoel en van niezen wanneer geoxideerde cellulose is gebruikt als opvulling bij neusbloeding, 
zijn het vermeende gevolg van de lage pH-waarde van het product. Een brandend gevoel is gemeld bij de toepassing van geoxideerde cellulose na 
verwijdering van nasale poliepen en na aambeienextirpatie (hemorroïdectomie). Een prikkelend gevoel is ook gemeld in die situaties waarin geoxideerde 
cellulose werd toegepast op oppervlaktewonden (zweren van de spataderen, dermabrasies en donorplaatsen).
5. Aanwijzingen voor gebruik
Er moeten steriele technieken worden toegepast. 
Na het openen van de verpakking en de applicator brengt u een dun laagje poeder egaal aan op het bloedende oppervlak door de harmonicacontainer 
herhaaldelijk in te drukken. 
Overtollig materiaal kan worden verwijderd door middel van standaard spoelen/irrigatie. Het overtollige poeder moet van de wond worden verwijderd!
De benodigde hoeveelheid is afhankelijk van de aard en intensiteit van de te stelpen bloeding.
GELITA-CEL® CA POWDER moet droog worden aangebracht en mag vóór toepassing niet worden bevochtigd. Zorg ervoor om zo veel mogelijk bloed van 
het bloedende oppervlak te verwijderen alvorens het product aan te brengen.
GELITA-CEL® CA POWDER mag niet worden geïmpregneerd met anti-infectieve middelen of met andere materialen zoals buffer- of hemostatische 
preparaten/substanties. Het hemostatische effect ervan wordt niet versterkt door de toevoeging van trombine, waarvan de werking teniet wordt gedaan 
door de lage pH-waarde van het product.
Belangrijke kennisgeving!
GELITA-CEL® CA POWDER zet minimaal uit met de absorptie van vocht. In radicaalholten, bij laminectomische ingrepen, om en nabij foramina in bot, in 
gebieden met botovergang, bij het ruggenmerg, bij de optische zenuw en het optische chiasma, of bij gesloten weefselruimten met de aanwezigheid van 
bot dient GELITA-CEL® CA POWDER, indien mogelijk, te worden verwijderd wanneer het bloeden is gestelpt. Nalaten hiervan kan leiden tot onbedoelde 
druk op nabijliggende/aangrenzende structuren, hetgeen voor de patiënt pijn kan veroorzaken of potentieel tot beschadiging van de zenuw(en) kan leiden.
Hoewel de meeste meldingen in verband zijn gebracht met laminectomie, zijn er ook meldingen van verlamming ontvangen in verband met andere 
ingrepen/verrichtingen.
Door de absorptie van vocht kan GELITA-CEL® CA POWDER uitzetten en daardoor een invloed hebben op aangrenzende structuren. Daarom is 
voorzichtigheid geboden, in het bijzonder in holten in bot, aangezien dit kan leiden tot interferentie met normale functies en uiteindelijk kan leiden tot door 
compressie veroorzaakte necrose van het omliggende weefsel.
In gevallen van postoperatieve infectie kan een nieuwe operatie nodig zijn om het geïnfecteerde materiaal te verwijderen en de afvoer van vocht mogelijk 
te maken.
Waarschuwingen
GELITA-CEL® CA POWDER is niet bedoeld als vervanging van zorgvuldig operatief ingrijpen en het juiste gebruik van hechtingen en ligaturen. Het insluiten 
van het product in een besmette wond zonder afvoer van vocht kan leiden tot complicaties en dient te worden vermeden.
Het preparaat bevat geen desinfecterende middelen noch dient het als vervanging van eventueel noodzakelijke reiniging of desinfectie van de wond. Na de 
eerste opening en het eerste gebruik van de applicator kan de steriliteit van de inhoud niet (meer) worden gegarandeerd. 
Vermijd gebruik op geïnfecteerde oppervlakken.
In het algemeen wordt een Redon-drain gebruikt. Om verstopping te voorkomen en de afvoer van vocht veilig te stellen mag de drain niet te midden van of 
vlakbij GELITA-CEL® CA POWDER worden aangebracht.
Bij urologische casussen moet voorzichtigheid worden betracht om te voorkomen dat GELITA-CEL® CA POWDER de urethra, de ureter of een katheter 
verstopt.
GELITA-CEL® CA POWDER mag niet rechtstreeks in de bloedcirculatie worden geïnjecteerd.
Aangezien de biologische afbreekbaarheid van GELITA-CEL® CA POWDER kan worden voorkomen op chemisch geëtste oppervlakken, mag het gebruik 
ervan niet worden voorafgegaan door de toepassing van eschara veroorzakende chemicaliën (zoals zilvernitraat of andere dergelijke stoffen).
Blindheid is gemeld in verband met chirurgische correctie van een beschadigde linker voorhoofdskwab na plaatsing van geoxideerde cellulose in de fossa 
cranii anterior.
Mogelijke vertraging van de afvoer van vocht bij cholecystectomieën en problemen bij het lozen van urine via de urethra volgend op een prostatectomie zijn 
gemeld. Er is één melding geweest van een geblokkeerde ureter na nierresectie, waarbij postoperatieve katheterisatie noodzakelijk was.
Cellsavers
Er zijn geen contra-indicaties voor het gebruik van GELITA-CEL® CA POWDER in combinatie met een cellsaver. Men dient er echter voor te zorgen dat 
de juiste techniek wordt gebruikt bij de toepassing van GELITA-CEL® CA POWDER in combinatie met een cellsaver. Evenals bij andere hemostatische 
middelen mag GELITA-CEL® CA POWDER niet worden geaspireerd (afgezogen) naar autologe bloedopvangcircuits/-systemen. De techniek die momenteel 
wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat GELITA-CEL® CA POWDER niet naar dergelijke apparatuur wordt geaspireerd, is de volgende:
1. Verwijder afzuigtoppen voor bloedopvang uit de chirurgische wond en vervang deze door een wandafzuigapparaat voordat met het gebruik van GELITA-
CEL® CA POWDER wordt begonnen.
2. Breng GELITA-CEL® CA POWDER aan volgens de gebruiksaanwijzingen totdat hemostase bevredigend is.
3. Spoel overtollig GELITA-CEL® CA POWDER voorzichtig weg met de spoeloplossing van uw voorkeur, waarbij u wandafzuiging gebruikt om alle losge-
werkte matrix te verwijderen. Alle matrix die niet wordt verwijderd door voorzichtig spoelen/doorspoelen, gaat een onderdeel vormen van het stolsel.
6. Algemene opslag en hantering
GELITA-CEL® CA POWDER moet droog worden opgeslagen in de gesloten, beschermende buitenverpakking bij een temperatuur tussen 0 °C en 25 °C. 
Stel dit niet bloot aan direct zonlicht. 
Verwijder het product uit de steriele verpakking met behulp van een steriele techniek. Controleer en bevestig vóór openen de integriteit van de steriele 
barrière. Werp het product weg als de verpakking is beschadigd. 
Alle ongebruikte inhoud moet worden weggeworpen.
De verpakking valt onder en is conform Europese en internationale wetgeving en andere van toepassing zijnde normen. De verpakking beschermt het 
product tegen externe invloeden en garandeert de steriliteit ervan tijdens opslag en transport, bij normaal gebruik.
Steriliseer het product niet opnieuw.
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GELITA-CEL® CA POWDER
Sprühbarer resorbierbarer Pulver-Hämostat aus oxidierter Zellulose

1. Produktbeschreibung
GELITA-CEL® CA POWDER sprühbarer und resorbierbarer  Pulver-Hämostat aus oxidierter Zellulose ist ein steriler, biologisch abbaubarer Hämostat. Das 
Produkt ist zur Verwendung als topischer Hämostat konzipiert und dient als blutstillendes Hilfsmittel bei der Eindämmung von Blutungen. Bei Sättigung mit 
Blut kristallisiert das Pulver zu einer klebrigen, gelblich-grauen Schicht.
Oxidierte Zellulose, Wasserstoff-Kalziumsalz, 100 % Wirkstoff. 
Das Produkt ist einzeln in einem Harmonikabehälter und einem einfachen Blister verpackt, danach Gamma-sterilisiert und nur zum einmaligen Gebrauch 
bestimmt. 
2. Indikationen
Topischer Hämostat zur Verwendung als blutstillendes Hilfsmittel, insbesondere dort, wo das Stillen einer kapillaren, venösen und arteriellen Blutung mittels 
Druck, Bandage und anderen konventionellen Verfahren entweder wirkungslos oder unpraktisch ist.
GELITA-CEL® CA POWDER ist insbesondere zur vulnerablen Applikation auf das Hirnparenchym, die Kranialnerven, den Hirnstamm (wo chirurgische 
Behandlungen zu Nervenschäden führen können) oder auf die harte Hirnhaut geeignet. Aufgrund der Möglichkeit, eine sehr feine dünne Schicht zu appli-
zieren, werden keine Öffnungen im Nervensystem, wie z. B. Ductus des Mesencephalon, Obex und Ventrikel verstopft.
Bei der Wirbelsäulenchirurgie erleichtert der GELITA-CEL® CA POWDER-Applikator die Anwendung in engen oder schwierig zu erreichenden Knochenzwi-
schenräumen, wie bei Diskektomien und Laminektomien.
3. Gegenanzeigen
GELITA-CEL® CA POWDER sollte nicht zum Stoppen von Blutungen aus großen Arterien verwendet werden. Wird das Präparat durch das Blut wegge-
schwemmt, kann dies als Indikation für eine inadäquate Verwendung gesehen werden.
GELITA-CEL® CA POWDER darf nicht zur Implantation bei Knochendefekten, wie z. B. Frakturen, verwendet werden, da die Möglichkeit einer Beeinträchti-
gung der Kallusbildung und theoretisch die Gefahr einer Zystenbildung besteht.
GELITA-CEL® CA POWDER darf nicht in Verbindung mit Methylmethacrylat-Klebstoffen, z. B. in der orthopädischen Chirurgie, verwendet werden, da in 
Gegenwart des Produktes die Adhäsionsfestigkeit des Klebemittels auf dem Knochen verringert sein kann.
GELITA-CEL® CA POWDER ist ein biologisch abbaubares Hämostatikum; es sollte nicht als Produkt zur Verhinderung einer Adhäsion eingesetzt werden.
GELITA-CEL® CA POWDER sollte nicht auf blutende, nässende, Wundsekret absondernde Flächen gegeben werden, da unter diesen Umständen keine 
hämostatische Wirkung erreicht werden kann. 
4. Nebenwirkungen
Gelegentlich wurde über „brennende“ und „stechende“ Empfindungen sowie Niesen berichtet, wenn oxidierte Zellulose als Nasentamponade bei Nasenblu-
ten verwendet wurde. Es wird angenommen, dass dies an dem niedrigen pH-Wert des Produktes liegt. Brennende Empfindungen wurden berichtet, wenn 
oxidierte Zellulose nach einer Nasenpolypentfernung oder einer Hämorrhoidektomie appliziert wurde. Stechende Empfindungen wurden ebenfalls berichtet, 
wo oxidierte Zellulose auf Kratzwunden (Dermabrasionen, Hautabschürfungen und Entnahmestellen) appliziert wurde.
5. Gebrauchsanweisung
Sterile Verfahren sollten angewendet werden. 
Nach Öffnen des Beutels und der Flasche applizieren Sie eine dünne Schicht des Pulvers gleichmäßig auf den Blutungsbereich, indem Sie den Plastik-
Harmonikabehälter wiederholt zusammendrücken. 
Überschüssiges Material kann durch normales Spülen/Ausschwemmen entfernt werden. Überschüssiges Pulver muss von der Wunde entfernt werden!
Welche Menge erforderlich ist, hängt von der Eigenart und vom Ausmaß der zu stillenden Blutung ab.
GELITA-CEL® CA POWDER darf vor der Anwendung nicht befeuchtet, sondern sollte immer trocken appliziert werden. Entfernen Sie so viel Blut wie 
möglich vom Blutungsbereich, bevor Sie das Produkt anwenden.
GELITA-CEL® CA POWDER darf nicht mit einem Antiinfektiosum oder anderen Materialien, wie z. B. Pufferstoffen oder blutungsstillenden Substanzen 
getränkt werden. Die blutungsstillende Wirkung des Produktes wird durch Zusatz von Thrombin nicht erhöht, denn dessen Wirksamkeit wird durch den 
niedrigen pH-Wert des Produktes zunichte gemacht.
Wichtiger Hinweis!
GELITA-CEL® CA POWDER dehnt sich durch die Resorption von Flüssigkeiten minimal aus. In radikalen Aushöhlungen; bei Laminektomieverfahren; um 
kleine Knochenöffnungen herum oder in deren Nähe; in Bereichen mit Knochenabgrenzungen; am Rückenmark; am Sehnerv und an der Sehnerven-
kreuzung oder an geschlossenen Gewebespalten bei Vorhandensein von Knochen sollte GELITA-CEL® CA POWDER nach Möglichkeit entfernt werden, 
nachdem die Blutung gestillt wurde. Anderenfalls kann es zu einem unbeabsichtigten Druck auf die benachbarten Strukturen kommen, wodurch der Patient 
u. U. Schmerzen erleidet oder potenzielle Nervenschädigungen die Folge sein können.
Während sich die meisten Berichte auf eine Laminektomie beziehen, wurden Lähmungen auch in Verbindung mit anderen Verfahren berichtet.
Durch Resorption von Flüssigkeit kann sich GELITA-CEL® CA POWDER ausdehnen und auf die benachbarten Strukturen auswirken. Es sollte daher insbe-
sondere in Knochenzwischenräumen mit Sorgfalt vorgegangen werden, da es anderenfalls zu Störungen der normalen Funktion und u. U. in der Folge zur 
Kompressionsnekrose des umgebenden Gewebes kommen kann.
In Fällen einer postoperativen Infektion ist möglicherweise eine erneute Operation erforderlich, um das infizierte Material zu entfernen und eine Drainage 
zu ermöglichen.
Warnhinweise
GELITA-CEL® CA POWDER wurde nicht konzipiert, um eine sorgfältige Operation und die ordnungsgemäße Verwendung von Nähten und Bandagen zu 
ersetzen. Die Einbettung des Produktes in einer verschmutzten Wunde ohne Drainage kann zu Komplikationen führen und sollte daher vermieden werden.
Das Präparat enthält keine Desinfektionsmittel; es ersetzt auch nicht die erforderliche Reinigung oder Desinfizierung der Wunde. Nach dem ersten Öffnen 
und Verwenden des Plastikbehälters kann die Sterilität des Inhalts nicht mehr garantiert werden.
Vermeiden Sie die Verwendung in infizierten Bereichen.
Im Allgemeinen wird ein Redon-Drain verwendet. Um Verstopfungen zu vermeiden und eine sichere Drainage zu gewährleisten, darf der Drain nicht auf 
dem oder in der Nähe des applizierten GELITA-CEL® CA POWDER positioniert werden.
Besondere Sorgfalt ist bei urologischen Fällen erforderlich, um zu verhindern, dass GELITA-CEL® CA POWDER die Harnröhre, den Harnleiter oder einen 
Katheter verstopft.
GELITA-CEL® CA POWDER darf nicht direkt in das Kreislaufsystem injiziert werden.
Da die biologische Zersetzung von GELITA-CEL® CA POWDER in chemisch kauterisierten Bereichen verhindert werden sollte, dürfen vor der Gabe des 
Produktes keine reaktionsfreudigen Chemikalien (Silbernitrat oder andere) verabreicht worden sein.
Eine Erblindung wurde in Zusammenhang mit einer chirurgischen Reparatur eines eingerissenen linken Frontallappens berichtet, als oxidierte Zellulose in 
der anterioren Schädelgrube platziert wurde.
Eine mögliche zeitliche Verlängerung der Drainage bei Gallenblasenentfernungen sowie Schwierigkeiten beim Wasserlassen über die Harnröhre nach 
einer Prostataentfernung wurden berichtet. In einem Bericht wurde ein verstopfter Harnleiter nach einer Nierenresektion erwähnt, der eine postoperative 
Katheterisierung erforderlich machte.
Cell Saver
Der Einsatz von GELITA-CEL® CA POWDER mit einem CellSaver ist nicht kontraindiziert. Benutzen Sie jedoch unbedingt ordnungsgemäße Verfahren, 
wenn Sie GELITA-CEL® CA POWDER in Verbindung mit einem CellSaver einsetzen. Wie auch bei anderen blutstillenden Substanzen sollte GELITA-CEL® 
CA POWDER nicht in autologe Blutwiederverwertungskreisläufe angesaugt werden. Das derzeit aktuelle Verfahren zur Gewährleistung, dass GELITA-CEL® 
CA POWDER nicht in derartige Geräte angesaugt wird, lautet wie folgt:
1. Vor der Verwendung von GELITA-CEL® CA POWDER entfernen Sie die Absauger aus der OP-Wunde und tauschen Sie sie gegen ein fest installiertes 
Absauggerät aus.
2. Wenden Sie GELITA-CEL® CA POWDER gemäß Gebrauchsanweisung an, bis die Blutstillung zufriedenstellend ist.
3. Spülen Sie überschüssiges GELITA-CEL® CA POWDER vorsichtig mit Ihrer bevorzugten Wundspüllösung aus und entfernen Sie die gesamte gelockerte 
Grundmasse mithilfe der Wandabsaugvorrichtung. Die Grundmasse, welche durch vorsichtiges Spülen/Ausschwemmen nicht entfernt wurde, wird in das 
Blutgerinnsel eingebunden.
6. Allgemeine Lagerung und Handhabung
GELITA-CEL® CA POWDER sollte trocken in seiner versiegelten äußeren Schutzverpackung zwischen 0 °C und 25 °C aufbewahrt werden. Keiner direkten 
Sonnenbestrahlung aussetzen. 
Nehmen Sie das Produkt in steriler Technik aus der sterilen Verpackung. Überzeugen Sie sich vor dem Öffnen, dass die sterile Abdichtung nicht aufgebro-
chen wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist. 
Nicht verwendeter Inhalt muss entsorgt werden.
Die Verpackung unterliegt den europäischen und internationalen Gesetzen sowie anderen geltenden Normen. Die Verpackung schützt das Produkt bei 
normaler Verwendung vor externen Einflüssen und garantiert dessen Sterilität während der Lagerung und beim Transport.
Nicht erneut sterilisieren.
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GELITA-CEL® CA POWDER
Poudre hémostatique résorbable de cellulose oxydée à pulvériser

1. Description du produit
GELITA-CEL® CA POWDER hémostatique résorbable de cellulose oxydée à pulvériser est un hémostatique biodégradable stérile. Il est utilisé comme 
hémostatique local additionnel permettant de contrôler les hémorragies. Lorsqu’elle est saturée de sang, la poudre cristallise en une couche collante de 
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GELITA-CEL® CA POWDER
Polvere emostatica in formulazione spray assorbibile in cellulosa ossidata

1. Descrizione del prodotto
La polvere assorbibile emostatica assorbibile GELITA-CEL® CA POWDER in spray in cellulosa ossidata è un agente emostatico sterile, biodegradabile. Il 
prodotto è indicato per l’uso come emostatico topico e funge da coadiuvante dell’emostasi per il controllo dell’emorragia.In seguito a saturazione  a contatto 
con il sangue, la polvere si cristallizza in uno strato vischioso di colore giallastro/grigio.
Cellulosa ossidata, sale di calcio idrogeno, 100% principio attivo. 

IT

couleur gris-jaunâtre.
Sel de calcium hydrogéné de Cellulose oxydée, 100% de substance active. 
Le produit, à usage unique, est emballé individuellement dans un flacon à soufflets contenu dans un blister à opercule amovible, le tout stérilisé par 
Gamma-radiation.
2. Indications
Hémostatique à usage local pour renforcer une hémostase, notamment lorsque le contrôle du saignement au niveau capillaire, veineux ou artériolaire par 
pression, ligature ou autres procédures conventionnelles est soit inefficace ou impraticable.
GELITA-CEL® CA POWDER est particulièrement adapté à une application sur des zones vulnérables telles que le parenchyme cérébral, les nerfs crâniens, 
le tronc cérébral ou telles que la dure-mère. Comme il est possible d’en appliquer une couche très fine, celle-ci ne va pas boucher les ouvertures dans le 
système nerveux telles que l’aqueduc du mésencéphale, l’obex ou les ventricules.
Pour la chirurgie rachidienne, l’applicateur de GELITA-CEL® CA POWDER facilite l’application dans les zones étroites ou difficiles à atteindre entre les os, 
comme dans les discectomies et les laminectomies.
3. Contre-indications
GELITA-CEL® CA POWDER ne doit pas être utilisé pour les saignements de grandes artères. Si la préparation est éliminée par le sang, cela indique que 
son utilisation est inappropriée.
GELITA-CEL® CA POWDER ne doit pas être implantée dans une déformation osseuse telle qu’une fracture en raison de l’interférence éventuelle avec la 
formation du cal et du risque théorique de formation d’un kyste.
GELITA-CEL® CA POWDER ne doit pas être utilisée en association avec des adhésifs de méthacrylate de méthyle, par exemple en chirurgie orthopédique, 
car leur présence peut réduire la force d’adhésion  de la colle au tissu osseux.
GELITA-CEL® CA POWDER est un hémostatique biodégradable et ce produit ne doit pas être utilisé pour prévenir les adhérences. 
GELITA-CEL® CA POWDER ne doit pas être utilisée sur les surfaces séreuses suintantes non-hémorragiques car les liquides corporels autres que le sang 
complet, comme le sérum, ne réagissent pas avec le produit et il n’y a donc pas d’effet hémostatique satisfaisant.
4. Effets secondaires
Les signalements occasionnels de sensations de “brûlure” et de “picotements” ainsi que d’éternuements lors de l’utilisation de cellulose oxydée comme ma-
tériau de comblement en cas d’épistaxis, sont sans doute dus au faible pH de ce produit. Une sensation de brûlure a été rapportée lors de l’application de 
cellulose oxydée après excision d’un polype nasal et après une hémorroïdectomie. Une sensation de piqure a également été rapportée suite à l’application 
de cellulose oxydée sur une plaie superficielle (ulcères variqueux, dermabrasions, sites donneurs).
5. Mode d’emploi
Il convient d’utiliser une technique stérile. 
Après avoir ouvert le sachet et le flacon, appliquer une fine couche de poudre uniformément sur la zone hémorragique en comprimant à plusieurs reprises 
le flacon par les soufflets
L’excédent peut être éliminé par des méthodes standards de lavage/d’irrigation. L’excès de poudre doit être éliminé de la plaie!
La quantité requise dépend de la nature et de l’intensité de l’hémorragie à maîtriser.
GELITA-CEL® CA POWDER doit être appliquée sèche et ne doit donc pas être mouillée avant l’application. S’assurer d’éliminer autant de sang que 
possible de la zone hémorragique avant d’appliquer le produit.
GELITA-CEL® CA POWDER ne doit pas être imprégné d’agents anti-infectieux ou autres substances, notamment à effet tampon ou hémostatique. Son 
effet hémostatique n’est pas renforcé par l’addition de thrombine car l’activité de celle-ci est détruite par le faible pH du produit.
Information importante!
GELITA-CEL® CA POWDER gonfle de manière sensible lors de l’absorption des liquides. Dans les cavités radicales, les procédures de laminectomie, 
autour de ou à proximité d’orifices osseux, dans les zones osseuses confinées, la moelle épinière, le nerf et le chiasma optiques ou les espaces tissulaires 
fermés avec tissu osseux, GELITA-CEL® CA POWDER doit, si possible, être enlevé une fois que le saignement s’est arrêté. Faute de cela, il pourrait se 
produire une pression non désirée sur les structures voisines, susceptible de provoquer des douleurs chez le patient ou de créer un risque de lésions 
nerveuses.
Bien que la plupart des rapports soient liés à des laminectomies, des cas de paralysie ont également été signalés en lien avec d’autres procédures.
En absorbant les liquides, GELITA-CEL® CA POWDER peut gonfler et empiéter sur les structures voisines. Il convient par conséquent de faire attention, 
particulièrement dans les cavités osseuses, car cela pourrait entraver le fonctionnement normal et à terme engendrer une nécrose par compression des 
tissus voisins.
En cas d’infection postopératoire, une ré-opération peut s’avérer nécessaire pour retirer tout matériau infecté et permettre un drainage.
Mises en garde
GELITA-CEL® CA POWDER n’est pas destiné à se substituer à une chirurgie minutieuse et à l’utilisation appropriée de sutures et de ligatures. Il convient 
d’éviter d’enfermer le produit dans une plaie contaminée sans drainage afin d’éviter le risque de complications.
La préparation ne contient pas de désinfectants et ne remplace pas le nettoyage ou la désinfection nécessaire de la plaie. Après la première ouverture et 
utilisation du conteneur en plastique, la stérilité du contenu ne peut plus être assurée. 
Éviter toute utilisation dans les zones infectées.
Un drain de Redon est généralement utilisé. Afin d’éviter toute obturation et assurer le drainage, le drain ne doit pas être placé sur ou à proximité du 
GELITA-CEL® CA POWDER qui a été appliqué.
Il convient d’être prudent dans les cas urologiques pour éviter que GELITA-CEL® CA POWDER ne bouche l’urètre, l’uretère ou un cathéter
GELITA-CEL® CA POWDER ne doit pas être injecté directement dans lle système sanguin.
Étant donné que la résorption de GELITA-CEL® CA POWDER peut être empêchée dans les zones cautérisées chimiquement, son utilisation ne doit pas 
être précédée de l’application de substances escharotiques (nitrate d’argent ou autre).
Un cas de cécité a été rapporté en lien avec une chirurgie réparatrice pour lacération du lobe frontal gauche suite à la pose de cellulose oxydée dans la 
fosse crânienne antérieure.
Il a été rapporté une éventuelle prolongation du drainage dans les cholécystotomies et un passage difficile de l’urine par l’urètre suite à une prostatectomie. 
Un cas d’uretère bloquée a été rapporté après une résection du rein ayant nécessité la pose postopératoire d’un cathéter.
Récupérateur de sang périopératoire
L’utilisation de GELITA-CEL® CA POWDER avec un récupérateur de sang n’est pas contre-indiquée. Cependant, il convient de faire appel à une technique 
appropriée lorsque GELITA-CEL® CA POWDER est utilisé en association avec un récupérateur de sang. Comme pour d’autres agents hémostatiques, 
GELITA-CEL® CA POWDER ne doit pas être aspiré dans les circuits de récupération de sang autologue. La technique actuellement utilisée pour s’assurer 
que GELITA-CEL® CA POWDER n’est pas aspiré dans ce type de dispositif est la suivante:
1. Avant de commencer à utiliser GELITA-CEL® CA POWDER, retirer les embouts d’aspiration de récupération du sang du site chirurgical et les remplacer 
par un dispositif d’aspiration de parois.
2. Appliquer GELITA-CEL® CA POWDER en suivant le mode d’emploi jusqu’à obtention d’une hémostase satisfaisante.
3. Irriguer doucement pour éliminer tout excès de GELITA-CEL® CA POWDER avec votre solution d’irrigation préférée en utilisant le dispositif d’aspiration 
de parois pour éliminer tout élément qui se détache de la matrice. Tout élément matriciel non éliminé par irrigation/lavage en douceur est incorporé dans 
le caillot.
6. Conservation et manipulation
GELITA-CEL® CA POWDER doit être conservé au sec dans son emballage extérieur protecteur scellé entre 0 et 25°C. Conserver à l’abri de la lumière 
solaire directe. 
Retirer le produit de l’emballage stérile de manière stérile. Avant d’ouvrir, l’intégrité de la barrière stérile doit être confirmée. Si l’emballage est endommagé, 
jeter le produit. 
Tout contenu non utilisé doit être jeté.
L’emballage est sujet et conforme à la législation européenne et internationale ainsi qu’aux autres normes applicables. L’emballage protège le produit des 
influences extérieures et garantit sa stérilité pendant la conservation et le transport dans des conditions normales d’utilisation.
Ne pas re-stériliser.

Il prodotto è confezionato singolarmente in un contenitore a soffietto incluso in un blister singolo, sterilizzato a raggi gamma ed è monouso. 
2. Indicazioni
Agente emostatico topico da utilizzare come coadiuvante dell’emostasi mediante tamponamento, in particolare laddove il controllo di emorragia venosa, 
capillare o arteriosa, risulta inefficace o impraticabile tramite  compressione, legatura e applicando altre procedure convenzionali.
Il prodotto GELITA-CEL® CA POWDER è particolarmente indicato per applicazioni delicate sul parenchima cerebrale, nervi cranici, tronco encefalico (dove 
la manipolazione chirurgica potrebbe causare danni neuronali) o sulla pachimeninge. Grazie alla possibilità di applicare uno strato molto sottile, il materiale 
non ostruirà le aperture nel sistema nervoso come il dotto mesencefalico, la regione dell’obex e i ventricoli.
Per la chirurgia spinale l’applicatore GELITA-CEL® CA POWDER facilita l’applicazione in zone ristrette tra le ossa, difficili da raggiungere, come in interventi 
di discectomia e laminectomia.
3. Controindicazioni
L’emostatico GELITA-CEL® CA POWDER non è indicato in caso di emorragie da grandi arterie. La rimozione del preparato per effetto della filtrazione del 
sangue indica un uso improprio del prodotto.
GELITA-CEL® CA POWDER non è indicato per essere utilizzato come impianto in caso di difetti ossei, ad esempio fratture, poiché potrebbero verificarsi 
interferenze con la formazione del callo osseo e, teoricamente, potrebbero formarsi cisti.
GELITA-CEL® CA POWDER non è indicato per essere utilizzato unitamente ad adesivi metilmetacrilati, come nel caso della chirurgia ortopedica, perché la 
loro presenza potrebbe pregiudicare la forza adesiva dell’agente collante in prossimità dell’osso.
GELITA-CEL® CA POWDER è un emostatico biodegradabile e, pertanto, non indicato come prodotto da applicare per la prevenzione delle aderenze. 
GELITA-CEL® CA POWDER non è indicato per l’uso su superfici interessate da essudazioni diverse da liquidi siero-emorragici, poiché i fluidi corporei 
diversi dai fluidi ematici, come il siero, non reagiscono con il prodotto per determinare un effetto emostatico soddisfacente.
4. Effetti collaterali
Nell’applicazione della cellulosa ossidata per il tamponamento dell’epistassi sono stati occasionalmente riportati disturbi accompagnati da sensazioni 
di “bruciore” e “fitte pungenti”, così come da starnutazione, i quali, probabilmente, sono da ricondurre ad un pH basso del prodotto. La sensazione di 
irritazione è stata segnalata nei casi di applicazione della cellulosa ossidata dopo l’asportazione di polipi nasali e dopo emorroidectomia. La sensazione 
di fitta pungente è stata riportata anche durante l’applicazione della cellulosa ossidata su ferite superficiali (ulcerazioni varicose, dermoabrasioni e siti del 
donatore).
5. Indicazioni per l’uso
Usare una tecnica asettica.
Dopo aver aperto l’astuccio e l’applicatore a soffietto, applicare uniformemente uno strato sottile di polvere sulla zona emorragica, premendo in modo 
ripetuto l’applicatore di plastica a soffietto. 
Il materiale in eccesso può essere rimosso tramite lavaggio/irrigazione standard. La polvere in eccesso deve essere rimossa dalla ferita! 
La quantità di polvere da utilizzare dipende dall’entità e dall’intensità dell’emorragia che deve essere arrestata.
GELITA-CEL® CA POWDER deve essere utilizzato asciutto e non deve essere inumidito prima dell’applicazione. Assicurarsi di eliminare quanto più liquido 
ematico possibile dalla zona emorragica, prima di applicare il prodotto.
Non imbibire GELITA-CEL® CA POWDER con agenti antinfettivi o con altri materiali quali tamponi o sostanze emostatiche. Non si raggiungerà, infatti, un 
aumento dell’effetto emostatico del prodotto con l’aggiunta di trombina, la cui attività è annullata dal basso pH del prodotto.
Importante!
GELITA-CEL® CA POWDER aumenta leggermente di volume con l’assorbimento dei fluidi. All’interno di cavità radicali, negli interventi di laminectomia, 
intorno o in prossimità di forami nelle ossa, nelle aree marginali dell’osso, nel midollo spinale, sul nervo ottico e chiasma, o negli spazi chiusi degli interstizi 
tissutali in presenza di formazioni ossee, è consigliabile - al raggiungimento dell’emostasi e laddove possibile - rimuovere GELITA-CEL® CA POWDER. Se 
non si procede alla sua rimozione, il materiale potrebbe esercitare una pressione involontaria sulle strutture adiacenti, provocando dolore per il paziente o 
aumentando il potenziale di lesioni ai nervi. 
Se da un lato la maggior parte dei casi rilevati è stata associata alla laminectomia, dall’altro sono stati riportati casi di paralisi in relazione anche ad altre 
procedure.
In fase di assorbimento del fluido, l’emostatico GELITA-CEL® CA POWDER può aumentare di volume ed invadere le strutture adiacenti. Per questo motivo 
bisogna prestare attenzione, soprattutto all’interno di cavità ossee, poiché ciò potrebbe interferire con le normali funzioni, causando infine necrosi da 
compressione del tessuto circostante. 
In caso di infezioni post-operatorie potrebbe essere necessario rieseguire l’operazione per rimuovere il materiale infetto e favorire il drenaggio.
Avvertenze
Il preparato GELITA-CEL® CA POWDER non deve essere usato in sostituzione di tecniche chirurgiche accurate e della corretta applicazione delle legature 
vascolari o di altre procedure tradizionali di emostasi. Per evitare complicazioni si raccomanda di non chiudere una ferita contaminata con il prodotto 
all’interno senza drenaggio.
Il preparato non contiene alcun disinfettante né funge da sostituto per la detersione o la disinfezione della ferita. Dopo l’apertura del contenitore e il primo 
utilizzo, non è garantita la sterilità dei contenuti. 
Evitare l’uso della garza in aree infette.
In generale si usa il drenaggio di tipo Redon. Al fine di prevenire l’otturazione e di salvaguardare il drenaggio, l’apparecchio non deve essere posizionato 
sul preparato GELITA-CEL® CA POWDER o sulle zone ad esso adiacenti.
Prestare particolare attenzione nei casi urologici per evitare che GELITA-CEL® CA POWDER causi occlusione dell’uretra, dell’uretere o l’ostruzione di un 
catetere.
Non iniettare il preparato GELITA-CEL® CA POWDER direttamente nel sistema circolatorio.
Al fine di evitare la biodegradazione di GELITA-CEL® CA POWDER in corrispondenza di aree cauterizzate chimicamente, non applicare prodotti chimici 
escarotici (nitrato d’argento o simili), prima dell’uso del preparato.
Sono stati riportati casi di cecità in relazione ad interventi chirurgici per la riparazione di un lobo frontale sinistro lacerato, laddove la cellulosa ossidata è 
stata applicata nella fossa cranica anteriore.
Sono stati riportati casi di possibile drenaggio prolungato negli interventi di colecistectomia e difficoltà di passaggio delle urine nell’uretra dopo intervento di 
prostatectomia. Solo un caso di uretere bloccato è stato osservato dopo intervento di resezione renale, per il quale è stato necessario procedere con una 
cateterizzazione in fase post-operatoria.
Dispositivi Cell savers
L’impiego di GELITA-CEL® CA POWDER con un dispositivo Cell Saver non presenta controindicazioni. Tuttavia si raccomanda di utilizzare la tecnica più 
appropriata quando si applica GELITA-CEL® CA POWDER insieme ad un dispositivo Cell Saver. Come per altri agenti emostatici, anche GELITA-CEL® CA 
POWDER non va aspirato nei circuiti di recupero di sangue autologo. La tecnica attualmente in uso, in grado di garantire che il preparato GELITA-CEL® CA 
POWDER non venga aspirato in dispositivi del genere, prevede quanto segue:
1. Prima dell’utilizzo di GELITA-CEL® CA POWDER, rimuovere le cannule di aspirazione del dispositivo di recupero del sangue dalla ferita chirurgica e 
sostituirlo con un dispositivo di aspirazione fissato a parete.
2. Applicare GELITA-CEL® CA POWDER secondo le istruzioni per l’uso fino al raggiungimento di un’emostasi soddisfacente.
3. Irrigare delicatamente il materiale in eccesso di GELITA-CEL® CA POWDER con la soluzione che si preferisce e utilizzare il dispositivo di aspirazione 
a parete per rimuovere la matrice disgregata. Tutte le parti della matrice, che non saranno state eliminate tramite leggera irrigazione/lavaggio, verranno 
incorporate nel coagulo.
6. Requisiti generali di conservazione e manipolazione
Il preparato GELITA-CEL® CA POWDER deve essere conservato in luogo asciutto e nella sua confezione esterna di protezione sigillata, ad una temperatu-
ra compresa tra 0 e 25°C. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta. 
Estrarre il prodotto dalla confezione sterile seguendo una tecnica di manipolazione asettica. Prima di aprire la confezione, accertarsi che la barriera sterile 
sia integra. Smaltire il prodotto se la confezione è danneggiata. 
Smaltire tutti i contenuti inutilizzati.
Il confezionamento è soggetto e conforme alla legislazione europea e internazionale così come ad altri standard vigenti. La confezione protegge il prodotto 
dagli influssi esterni e ne garantisce la sterilità durante la conservazione e il trasporto, in condizioni di normale utilizzo.
Non risterilizzare.

GELITA-CEL® CA POWDER este adecvat în special pentru aplicaţii vulnerabile pe parenchimul creierului, nervii cranieni, trunchiul cerebral (în cazul în care 
manipularea chirurgicală poate duce la deteriorarea neuronală) sau pe dura mater. Datorită posibilităţii de a aplica un strat subţire foarte fin, acesta nu va 
bloca deschiderile din sistemul nervos, cum ar fi conducta mezencefalică, obex şi ventriculele.
Pentru chirurgia coloanei vertebrale aplicatorul GELITA-CEL® CA POWDER facilitează aplicarea în zone înguste sau greu accesibile între oase ca în 
discectomie şi laminectomie.
3. Contraindicaţii
GELITA-CEL® CA POWDER nu ar trebui utilizat în sângerările din arterele mari. Spălarea de către sânge poate fi considerată ca o indicaţie de utilizare 
necorespunzătoare.
GELITA-CEL® CA POWDER nu ar trebui să fie utilizat pentru implantare în defectele osoase, cum ar fi fracturile, deoarece nu există o posibilitate de 
interferenţă cu formarea calusului şi o şansă teoretică de formare de chisturi.
GELITA-CEL® CA POWDER nu ar trebui să fie utilizat în asociere cu adezivi din metacrilat de metil, de exemplu în chirurgia ortopedică, deoarece prezenţa 
lor poate reduce puterea de adeziune a agentului de legătură la nivel osos.
GELITA-CEL® CA POWDER este un hemostat biodegradabil, şi nu ar trebui să fie utilizat ca un produs de prevenire a aderenţei.
GELITA-CEL® CA POWDER nu ar trebui să fie utilizat pe suprafeţe non-hemoragice seroase care se preling, deoarece fluidele corporale, altele decât 
sângele integral, cum ar fi serul, nu reacţionează cu produsul pentru a produce efecte hemostatice satisfăcătoare.
4. Efecte secundare
Rapoartele ocazionale cu privire la senzaţiile de “ardere” şi “înţepături” şi la strănut atunci când celuloza oxidată a fost folosită ca tampon în epistaxis, sunt 
considerate a fi din cauza pH-ului scăzut al produsului. Arderea a fost raportată când celuloza oxidată a fost aplicată după îndepărtarea polipilor nazali şi 
după hemoroidectomie. Înţepături au fost de asemenea raportate în cazul în care celuloza oxidată a fost aplicată pe răni de suprafaţă (ulceraţii varicoase, 
dermabraziuni, şi în locuri donatoare).
5. Instrucţiuni de utilizare
Ar trebui să se aplice tehnica de sterilizare.
După deschiderea pungii şi a sticlei, se aplică un strat subţire uniform de pudră pe zona de sângerare, prin comprimarea în mod repetat a recipientului 
armonică din plastic.
Excesul de material poate fi eliminat prin mijloace standard de spălare / irigare. Excesul de pudră trebuie să fie eliminat din rană!
Cantitatea necesară depinde de natura şi intensitatea hemoragiei care urmează să fie oprită.
GELITA-CEL® CA POWDER ar trebui să fie aplicată uscat şi nu ar trebui să fie umezită înainte de aplicare. Asiguraţi-vă că eliminaţi sânge, cât mai mult 
posibil, din zona de sângerare, înainte de aplicarea produsului.
GELITA-CEL® CA POWDER nu ar trebui să fie impregnat cu agenţi anti-infecţioşi sau cu alte materiale, cum ar fi de tamponare sau substanţe hemostatice. 
Efectul său hemostatice nu este îmbunătăţit prin adăugarea de trombină, a cărei activitate este distrusă de pH-ul scăzut al produsului.
Anunţ important!
GELITA-CEL® CA POWDER se extinde minimal cu absorbţia de fluide. În cavităţi radicale; proceduri de laminectomie; în jurul valorii sau în apropierea 
foraminei din oase; zonele de limită osoasă; măduva spinării; nervul optic şi chiasm; sau spaţii închise de ţesut cu prezenţă de os, GELITA-CEL® CA POW-
DER ar trebui eliminat atunci când sângerarea s-a oprit, dacă este posibil. Imposibilitatea de a face acest lucru ar putea duce la presiuni nedorite asupra 
structurilor învecinate, care poate provoca durere pentru pacient sau ar putea crea un potenţial pentru leziuni ale nervilor.
În timp ce cele mai multe rapoarte au fost în legătură cu laminectomia, au fost primite, de asemenea, rapoarte de paralizie, în legătură cu alte proceduri.
Prin absorbţia de fluide GELITA-CEL® CA POWDER s-ar putea extinde şi afecta structurile vecine. Prin urmare, trebuie avut grijă să se evite suprabanda-
jarea, în special în cadrul cavităţilor osoase, deoarece poate duce la interferenţe cu funcţia normală şi poate duce la necroză de compresie a ţesuturilor 
înconjurătoare.
În cazurile de infecţii postoperatorii, reoperarea poate fi necesară pentru a îndepărta materialul infectat şi a permite drenajul.
Avertismente
GELITA-CEL® CA POWDER nu este conceput ca un substitut pentru chirurgia atentă şi utilizarea corespunzătoare a suturilor şi ligaturilor. Închiderea 
produsului într-o rană contaminată fără drenaj poate duce la complicaţii şi ar trebui evitată.
Preparatul nu conţine niciun dezinfectant şi nici nu-l înlocuieşte în nicio curăţare necesară sau dezinfectare a plăgii. După prima deschidere şi utilizare a 
recipientului din plastic, sterilitatea conţinutului nu poate fi garantată.
Evitaţi utilizarea în zonele infectate.
În general este utilizat un canal de scurgere Redon, pentru a preveni astuparea şi pentru a proteja drenajul, drenul nu trebuie să fie plasat pe sau aproape 
de locul unde s-a aplicat GELITA-CEL® CA POWDER.
Îngrijirea în cazurile urologice trebuie să fie exercitată pentru a preveni ca GELITA-CEL® CA POWDER să astupe uretra, ureterul sau un cateter.
GELITA-CEL® CA POWDER nu ar trebui să fie injectat direct în sistemul circulator.
Deoarece biodegradarea GELITA-CEL® CA POWDER ar putea fi prevenită în zonele cauterizate chimic, utilizarea sa nu ar trebui să fie precedată de 
aplicarea de produse chimice escarotice (nitrat de argint sau de oricare altul).
A fost raportată orbire în legătură cu repararea chirurgicală a unui lob frontal stânga sfâşiat când celuloza oxidată a fost plasată în fosa craniană anterioară.
Au fost raportate eventuale prelungiri de drenaj în colecistectomii şi dificultatea de urinare pe uretră după prostatectomie. A fost un raport de blocaj al unui 
ureter după rezecţie de rinichi, în care a fost necesară cateterizare postoperatorie.
Salvator de celule
Utilizarea de GELITA-CEL® CA POWDER cu un salvator de celule nu este contraindicată. Cu toate acestea, asiguraţi-vă că că utilizaţi tehnici corecte atunci 
când se utilizează GELITA-CEL® CA POWDER împreună cu un salvator de celule. Ca şi în cazul altor agenţi hemostatice, GELITA-CEL® CA POWDER nu 
ar trebui să fie aspirat în circuitele de salvare autologe de sânge. Tehnica utilizată în prezent pentru a se asigura că GELITA-CEL® CA POWDER nu este 
aspirat în asemenea dispozitive, este după cum urmează:
Înainte de a începe utilizarea GELITA-CEL® CA POWDER, eliminaţi tipurile de aspiraţie a colectării de sânge de la nivelul unei incizii chirurgicale şi 
schimbaţi cu un dispozitiv de aspirare de perete.
2. Aplicaţi GELITA-CEL® CA POWDER în conformitate cu IFU până ce hemostaza este satisfăcătoare.
3. Irigaţi uşor GELITA-CEL® CA POWDER în exces cu soluţia dumneavoastră preferată de irigare, folosind aspiraţia de perete pentru a elimina toate 
matricele slăbite. Toate matricele ce nu au fost retrase se încorporează prin irigare / spălare blândă în cheag.
6. Depozitare generală şi manipulare
GELITA-CEL® CA POWDER trebuie pastrat in ambalajul original, la loc uscat intre 0 si 25 grade Celsius. Se va păstra departe de lumina directă a soarelui. 
Pentru condiţiile de temperatură de depozitare vă rugăm să consultaţi eticheta de pe cutie şi pungi.
Scoateţi produsul din pachetul steril folosind tehnică sterilă. Înainte de deschidere ar trebui să fie confirmată integritatea barierei sterile. Aruncaţi produsul 
în cazul în care ambalajul este deteriorat.
Orice conţinut neutilizat trebuie aruncat.
Ambalajul este subiect al şi se conformează legislaţiei europene şi internaţionale şi altor standarde aplicabile. Ambalajul protejează produsul de influenţe 
externe şi garantează sterilitatea în timpul depozitării şi transportului, în condiţii normale de utilizare.
Nu resterilizaţi.

GELITA-CEL® CA POWDER, özellikle beyin parankiması, kranyal siniri, beyin sapı (cerrahi manipülasyonun sinirsel hasara yol açabileceği durumlarda) ya 
da dış zara yapılacak hassas uygulamalar için uygundur. Çok ince bir tabaka olarak uygulama imkanı sağladığından sinir sistemindeki mezensefalik kanalı, 
obeks ve ventrikül gibi delikleri tıkamamaktadır.
Omurga cerrahisinde GELITA-CEL® CA POWDER aplikatörü, dar ya da kemiklerin arasındaki disektomi ve laminektomi gibi ulaşılması güç bölgelere 
uygulama yapılmasını  kolaylaştırmaktadır.
3. Kontrendikasyonlar
GELITA-CEL® CA POWDER, büyük arter kanamalarında kullanılmamalıdır. Kanın preparasyonu aşındırması, yanlış kullanımın bir endikasyonu olarak kabul 
edilebilir. 
GELITA-CEL® CA POWDER hemostat, kallus oluşumu ile etkileşim ihtimali ve teorik olarak kist oluşumu olasılığı olduğundan, kırıklar gibi kemik defektlerin-
de implantasyon için kullanılmamalıdır.
GELITA-CEL® CA POWDER, örneğin ortopedik cerrahide metil metakrilat yapıştırıcılar ile birlikte kullanılmamalıdır, çünkü onların varlığı, kemik üzerinde 
bağlayıcı maddenin yapıştırıcı gücünü azaltabilir.
GELITA-CEL® CA POWDER biyolojik olarak parçalanabilir bir hemostattır ve yapışkanlığı önleyici ürün olarak kullanılmamalıdır.
GELITA-CEL® CA POWDER, serum gibi tam kan haricindeki vücut sıvıları yeterli hemostatik etkiyi üretmede ürünle reaksiyona girmedikleri için, hemorajik 
olmayan seröz sızıntılı yüzeylerde kullanılmamalıdır.
4. Yan etkileri
Okside selüloz, epistaksis (burun kanaması) durumunda tampon olarak kullanıldığında, zaman zaman rapor edilen “yanma” ve “batma” şikayetlerinin 
ürünün düşük pH düzeyi nedeninden kaynaklandığı düşünülmektedir. Yanma hissi, nazal polip çıkarılmasında ve hemoroidektomi sonrasında okside selüloz 
uygulandığında rapor edilmiştir. Okside selülozun yüzey yaralarına (varisli ülser, dermabrazyon, ve donör bölgelerine) uygulandığı yerlerde de batma hissi 
bildirilmiştir.
5. Kullanım talimatları
Steril teknik uygulanmalıdır.
Poşeti ve şişeyi açtıktan sonra, toz tekrar tekrar püskürtülerek kanayan bölgenin üzerinde ince
bir tabaka oluşturacak şekilde, eşit olarak uygulanmalıdır. Artan malzeme yaranın üzerinden standart durulama/yıkama yoluyla temizlenmelidir. 
Gerekli olan miktar, durdurulacak olan kanamanın durumuna ve yoğunluğuna bağlıdır.
GELITA-CEL® CA POWDER kuru olarak uygulanmalıdır ve uygulamanın öncesinde nemlendirilmemelidir. Ürünü uygulamadan önce kanama bölgesinden 
olabildiğince fazla kanın temizlendiğinden emin olunmalıdır.
GELITA-CEL® CA POWDER, anti-enfektif ajanlarla ya da tamponlama maddeleri veya hemostatik maddeler gibi diğer kimyasallarla emdirilmiş olmamalıdır. 
Hemostatik etkisi, ürünün düşük pH değeri nedeniyle aktivitesi tahrip edilen trombinin ilavesiyle arttırılmamıştır.
Önemli uyarı!
GELITA-CEL® CA sıvıların emilimi ile minimal düzeyde genişlemektedir. Radikal boşluklarda; laminektomi prosedürlerinde; kemikteki foramen çevresinde 
ya da yakınında; kemikle çevrelenmiş alanlarda; omurilik; optik sinir ve kiazma; ya da kemik bulunan kapalı doku alanlarında, kanama durduktan sonra 
GELITA-CEL® CA POWDER mümkünse kaldırılmalıdır. Bunun yapılmaması, hasta için ağrıya neden olabilecek ya da sinir hasarı için potansiyel oluşturabi-
lecek, komşu yapılar üzerinde istenmeyen basınca neden olabilir.
Çoğu rapor laminektomi ile bağlantılı olarak alınmış olsa da, diğer prosedürler ile bağlantılı felç raporları da alınmıştır.
Sıvı emilimi esnasında GELITA-CEL® CA POWDER genişleyebilir ve komşu yapıları etkileyebilir. Bu nedenle, özellikle kemik boşluklarında normal 
fonksiyonu ile etkileşime neden olabileceğinden ve sonuç olarak çevreleyen dokunun basınç nekrozuna yol açacağından, aşırı tamponlamayı önlemek için 
dikkat edilmelidir.
Postoperatif enfeksiyon vakalarında, enfekte malzemeyi kaldırmak ve drenaja olanak sağlamak için yeniden ameliyat gerekli olabilir.
Uyarılar
GELITA-CEL® CA POWDER, dikkatli cerrahinin, sütür ve ligatürlerin amacına uygun kullanımının yerini alacak bir alternatif olarak tasarlanmamıştır. Ürünü 
drenajı yapılmadan kontamine bir yaraya kapatmak, komplikasyonlara neden olabilir ve kaçınılması gereken bir durumdur. 
Preparat başka dezenfektanlar içermez ve yaranın gerekli olan temizleme ve dezenfeksiyon işlemlerinin yerini de alamaz. Plastik muhafazanın ilk açılması 
ve kullanılmasından sonra içeriğinin sterilliği garanti edilemez.
Enfekte alanlarda kullanımından kaçınılmalıdır.
Genel olarak Redon dreni kullanılmaktadır. Tıkanmayı önlemek ve drenajı temin etmek için dren, GELITA-CEL® CA POWDER hemostadın uygulandığı 
yerin üzerine ya da yakınına yerleştirilmemelidir.
Ürolojik durumlarda GELITA-CEL® CA POWDER hemostadın, idrar yolunu, üreteri ya da kateteri tıkamasını önlemek için dikkatli olunmalıdır.
GELITA-CEL® CA POWDER doğrudan dolaşım sistemine enjekte edilmemelidir.
GELITA-CEL® CA POWDER hemostadın kimyasal olarak koterize edilen (yakılan) alanlarda kullanılmamalıdır; kullanımı öncesinde eskarotik (kabuklanma-
ya sebep olan) kimyasallar (gümüş nitrat veya başka bir madde) uygulanmamalıdır.
Anterior kraniyal çukura okside selüloz yerleştirildiğinde, yırtılan bir sol frontal lobun cerrahi onarımıyla bağlantılı olarak körlük rapor edilmiştir.
Kolesistektomilerde drenajın olası uzaması ve prostatektomi sonrası üretra üzerinden idrar zorlukları rapor edilmiştir. Postoperatif kateterizasyonun gerekli 
olduğu, böbrek rezeksiyonu sonrasında bloke olan bir üreter ile ilgili bir rapor bildirilmiştir.
Hücre koruyucuları
GELITA-CEL® CA POWDER hemostadın bir hücre koruyucu ile kullanımı kontrendike değildir. Ancak, GELITA-CEL® CA POWDER hemostadı bir hücre 
koruyucu ile birlikte kullanırken uygun tekniğin kullanıldığından emin olunmalıdır. GELITA-CEL® CA POWDER, diğer hemostatik ajanlarda olduğu gibi otolog 
kan kurtarma çevrimlerinin içine aspire edilmemelidir. GELITA-CEL® CA POWDER hemostadın bu tür cihazların içine aspire edilmediğinden emin olmak için 
kullanılan teknik aşağıdadır:
1. GELITA-CEL® CA POWDER hemostadın kullanımına başlamadan önce cerrahi yaradan kan kurtarma sisteminin emme uçları çıkarılmalı ve duvar tipi 
aspirasyon cihazıyla değiştirilmeli.
2. GELITA-CEL® CA POWDER hemostadı, kullanım talimatına göre hemostaz işlemi tatmin edici olana kadar uygulanmalı.
3. GELITA-CEL® CA POWDER’ın fazlalığı, tüm serbest matriksleri kaldırmak amacıyla duvar tip aspirasyon cihazını kullanarak, tercih edilen yıkama 
solüsyonuyla yavaşça yıkanmalı.Yumuşak yıkama/durulama ile temizlenemeyen tüm matriksler pıhtı içine dahil olmaktadır.
6. Genel muhafaza ve kullanım  
GELITA-CEL® CA POWDER, koruyucu dış ambalajı içinde, kuru bir şekilde, 0 ile 25°C sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. Güneş ışığından uzak tutulmalıdır. 
Ürün, steril paketinden steril teknik kullanarak çıkarılmalıdır. Açmadan önce steril bariyerin bütünlüğü teyit edilmelidir. Ambalajı hasarlı ise ürün imha 
edilmelidir.
Kullanılmayan herhangi bir içerik imha edilmelidir.
Ambalaj, Avrupa ve Uluslararası mevzuat şartlarına ve diğer ilgili standartlara bağlıdır ve onlarla uyumludur. Ambalaj, ürünü dış etkilerden korur ve normal 
kullanım şartlarında, depolama ve taşıma sırasında ürünün steril kalmasını garanti eder. 
Ürünün yeniden sterilize edilmemelidir.

Prášek GELITA-CEL® CA POWDER by se neměl používat k implantaci do kostních defektů, jako jsou fraktury, protože je zde pravděpodobnost interakce a 
tvorby opouzdření a teoretické riziko tvorby cysty.
Prášek GELITA-CEL® CA POWDER by se neměl používat ve spojení s metylmetakrylátovými pojivy, např. v ortopedické chirurgii, protože jejich přítomnost 
může snížit přilnavou sílu pojící látky ke kosti.
Prášek GELITA-CEL® CA POWDER je biologicky odbouratelné hemostatikum a neměl by se používat jako přípravek prevence adheze. 
Prášek GELITA-CEL® CA POWDER by se neměl používat na nekrvácející serózní mokvavé povrchy, protože tělesné tekutiny jiné než krev, např. sérum, 
nereagují s produktem tak, aby bylo dosaženo uspokojivého hemostatického účinku.
4. Vedlejší účinky
Občasný výskyt pocitů „pálení” a „svědění” a kýchání při použití oxidované celulózy jako krytí epistaxe je přisuzován nízkému pH produktu.  Bylo hlášeno 
pálení po aplikaci oxidované celulózy po odstranění nosního polypu a po hemeroidektomii. Svědění bylo také hlášeno při aplikaci oxidované celulózy na 
povrchové rány (vředy a žilní insuficience, dermabraze a mateřské plochy).
5. Pokyny pro použití
Měla by se používat sterilní technika. 
Po otevření sáčku a lahvičky aplikujte tenkou vrstvu prášku stejnoměrně na krvácející plochu tak, že budete opakovaně stlačovat plastový obal ve tvaru 
harmoniky. 
Přebytečný materiál je možno odstranit pomocí standardního vyplachování/vymývání. Přebytečný prášek musí být z rány odstraněn!
Požadované množství závisí na povaze a intenzitě krvácení, které má být zastaveno.
Prášek GELITA-CEL® CA POWDER by se měl aplikovat suchý a před aplikací by se neměl vlhčit. Před aplikací produktu odstraňte z krvácející plochy co 
možná nejvíce krve.
Prášek GELITA-CEL® CA POWDER by se neměl impregnovat protizánětlivými látkami ani jinými materiály, jako jsou pufrační nebo hemostatické látky. Jeho 
hemostatický účinek není znásoben přidáním trombinu, jehož účinek je potlačen nízkým pH produktu.
Důležité upozornění !
Prášek GELITA-CEL® CA POWDER se při absorpci kapalin rozšiřuje minimálně. U radikálních dutin, postupů laminektomie, okolo nebo v blízkosti foramenu 
v kosti, v oblastech obklopených kostmi, u míchy, u očního nervu a chiasmu nebo v uzavřených místech tkáně, kde se nachází kost, by se měl prášek GE-
LITA-CEL® CA POWDER odstranit pokud možno poté, co se krvácení zastaví! Pokud tak neučiníte, může to vést k nežádoucímu tlaku na okolní struktury, 
což může být pro pacienta bolestivé nebo to může vést k případnému poškození nervu.
Přestože většina zpráv souvisela s laminektomií, existují zprávy o paralýze v souvislosti s jinými postupy.
Absorbováním tekutiny může prášek GELITA-CEL® CA POWDER expandovat a tlačit na okolní struktury. Proto je třeba dávat pozor zejména u kostních 
dutin, protože to může narušit normální funkci a v konečném důsledků vést k tlakové nekróze okolní tkáně.
V případech postoperativní infekce může být nezbytné odstranit infikovaný materiál a umožnit drenáž.
Upozornění
Prášek GELITA-CEL® CA POWDER není určen jako náhrada za pečlivý operační zákrok a řádné použití sutur a ligatur. Uzavření produktu v kontaminované 
ráně bez drénu může vést ke komplikacím a mělo by se takové situaci zamezit.
Přípravek neobsahuje žádné dezinfekční látky ani nenahrazuje jakékoliv čištění nebo dezinfekci rány. Po prvním otevření a použití plastového obalu nelze 
garantovat sterilitu obsahu. 
Vyhýbejte se infikovaným oblastem.
Obecně se používá drén Redon. Aby se předešlo ucpání a aby se zajistila drenáž, nesmí se drén umisťovat na aplikovaný prášek GELITA-CEL® CA 
POWDER nebo blízko něj.
Je třeba postupovat opatrně u urologických případů, aby se předešlo ucpání močové trubice, močovodu nebo katétru práškem GELITA-CEL® CA POWDER 
.
Prášek GELITA-CEL® CA POWDER se nesmí injekčně aplikovat přímo do oběhového systému.
Protože biologická odbouratelnost prášku GELITA-CEL® CA POWDER může být problematická v chemicky kauterizovaných oblastech, jeho použití by 
neměla předcházet aplikace leptavých chemických látek (dusičnan stříbrný nebo kterékoliv jiné).
Bylo hlášeno oslepnutí v souvislosti s chirurgickou nápravou roztrženého levého čelního laloku poté, co byla oxidovaná celulóza umístěna do přední jamky 
ve spodině lebeční.
Bylo hlášeno možné prodlužování drenáže u cholecystektomií a obtížný průchod moči močovou trubicí po prostatektomii. Byl hlášen jeden případ zabloko-
vaného močovodu po resekci ledviny, kdy byla nutná postoperativní katetrizace.
Autotransfuzní přístroje (cell saver)
Použití prášku GELITA-CEL® CA POWDER s autotransfuzním přístrojem není kontraindikováno. Ujistěte se však, že při použití prášku GELITA-CEL® CA 
POWDER spolu s autotransfuzním přístrojem používáte správnou techniku. Jako u jiných hemostatických látek se prášek GELITA-CEL® CA POWDER 
nesmí nasát do autologních autotransfuzních oběhů. Technika, která se v současnosti používá k zajištění, aby se prášek GELITA-CEL® CA POWDER 
nenasál do takových zařízení, je následující:
1. Předtím, než začnete používat prášek GELITA-CEL® CA POWDER, vyjměte odsávací hadičky autotransfuzního zařízení z chirurgické rány a vyměňte je 
za nástěnné sací zařízení.
2. Aplikujte prášek GELITA-CEL® CA POWDER podle IFU, dokud není hemostáza uspokojivá.
3. Mírně vyplachujte nadbytečný prášek GELITA-CEL® CA POWDER preferovaným vyplachovacím roztokem za použití nástěnného sání za účelem odstra-
nění veškeré uvolněné hmoty. Veškerá hmota, která se neodstraní mírným vyplachováním/proplachováním, se stane součástí koagula.
6. Všeobecné skladování a manipulace
Uchovávejte uzavřené v ochranném vnějším balení v suchu při  teplotě 0-25 °C. Uložte mimo přímé sluneční záření. 
Vyjměte produkt ze sterilního balení za použití sterilní techniky. Před otevřením je potřeba zkontrolovat neporušenost sterilní bariéry. Produkt zlikvidujte, 
pokud je balení poškozeno. 
Veškerý nepoužitý obsah je potřeba zlikvidovat.
Balení podléhá a odpovídá evropské a mezinárodní legislativě a jiným platným normám. Obal chrání produkt před vnějšími vlivy a zaručuje sterilitu během 
skladování a přepravy za normálních podmínek použití.
Znovu nesterilizujte.
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